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いませんので、調査結果の利用にはご注意ください。 
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第１章 本編 

 

１ 調査目的 

PM2.5 等の発生源別寄与割合を推定するため、排ガス、排気及び粉じん中のばいじん（TSP）、

浮遊粒子状物質（SPM）、PM2.5 及び凝縮性ダストの濃度、成分を把握することを目的とした。 

 

２ 調査期間 

平成 20～21 年度（２か年） 

 

３ 調査対象 

表１のとおり 

 

４ 調査内容 

TSP、SPM、PM2.5、凝縮性ダストの濃度及び成分とした（表２、３）。 

 

５ 採取方法 

排ガスの最終排出口付近の測定口又は最終排出口から、ばいじん、SPM、PM2.5 及び凝縮性ダ

ストを同時に採取した。 

 

５－１ 採取順序 

 原則として、石英繊維フィルタに２回、PTFE フィルタに２回、次の順序で採取した。 

 

 準備・ 

基本測定 

石英 

（予備） 

PTFE 

（予備） 

石英 

（本測定） 

PTFE 

（本測定） 
撤去 

１日目 PM 
流速・ 

水分量等 

     

２日目 AM  質量濃度     

２日目 PM   質量濃度    

３日目 AM・PM 
   質量濃度・ 

炭素・イオン

  

４日目 AM・PM 
    質量濃度・ 

金属 

 

５日目 AM      撤去 

 

５－２ 採取方法 

 調査対象とした発生源が多岐にわたるため、カスケードインパクタによる採取を原則とし、それぞ

れの発生源種類に適した採取方法を採用した（表２）。  
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表１ 調査対象施設一覧                                     （順不同） 

No. 調査対象 原燃料等 排ガス処理 採取期間（準備、撤去含む） 

１ ボイラー 都市ガス EGR 平成 20 年 11 月 17 日～21 日 

２ 地下街 通路・店舗・駐車場  平成 20 年 11 月 25 日～28 日 

３ 廃棄物焼却炉 都市ごみ BF＋洗煙＋脱硝 平成 20 年 12 月１日～５日 

４ 廃棄物焼却炉 都市ごみ BF＋洗煙＋脱硝 平成 20 年 12 月８日～12 日 

５ 廃棄物焼却炉 下水汚泥 CF＋洗煙 平成 20 年 12 月 15 日～19 日 

６ 廃棄物焼却炉 下水汚泥 EP＋洗煙 平成 20 年 12 月 22 日～26 日 

７ 厨房 食堂 グリスフィルタ 平成 21 年１月 13 日～16 日 

８ 電気炉 くず鉄 BF 平成 21 年１月 23 日～25 日 

９ ボイラー 重油  平成 21 年２月２日～６日 

10 厨房 家庭  平成 21 年２月 23 日～27 日 

11 ガスタービン 都市ガス 脱硝 平成 21 年３月２日～６日 

12 窯業炉 ガラスくず 脱硫＋サイクロン 平成 21 年３月 10 日～12 日 

13 自動車 3（長期） 軽油 EGR＋酸化触媒 平成 20 年８月 13 日 

14 自動車 4（新長期） 軽油 EGR＋尿素 SCR 平成 20 年 12 月 10 日 

15 粉じん 土壌  平成 21 年２月 19 日 

16 粉じん 道路粉じん  平成 21 年２月 19 日 

17 ボイラー 木くず サイクロン 平成 21 年８月３日～５日 

18 ボイラー 都市ガス  平成 21 年８月 10 日～14 日 

19 ガス機関 都市ガス 希薄燃焼 平成 21 年８月 17 日～21 日 

20 喫煙所 タバコ  平成 21 年８月 24 日～28 日 

21 船舶 重油  平成 21 年９月 11 日 

22 ボイラー 重油 EP＋脱硝 平成 21 年 10 月５日～９日 

23 野焼き 稲わら  平成 21 年 11 月 16 日～20 日 

24 野焼き 雑草・剪定枝  平成 21 年 11 月 16 日～20 日 

25 建設機械 軽油  平成 21 年 12 月 13 日～15 日 

26 鉄道 車輪・線路  平成 21 年 12 月 16 日～18 日 

27 石油ファンヒーター 灯油  平成 22 年２月 15 日～19 日 

28 自動車（元年規制） 軽油  平成 22 年２月 23 日～25 日 

29 ボイラー 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

30 ボイラー 重油＋ガス  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

31 金属溶解炉   既存ろ紙（ばいじんのみ） 

32 廃棄物焼却炉 廃プラ、木材等  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

33 ディーゼル機関 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

34 骨材乾燥炉   既存ろ紙（ばいじんのみ） 

35 ディーゼル機関 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

36 廃棄物焼却炉 木くず  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

37 骨材乾燥炉 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

38 廃棄物焼却炉 廃プラ、木材等  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

39 金属加熱炉 液体燃料  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

40 金属溶解炉 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

41 金属溶解炉 重油  既存ろ紙（ばいじんのみ） 

42 火山灰 地殻物質  平成 21 年２月３日 

43 自動車 8（新長期） 軽油 EGR＋DPF 平成 21 年 11 月 11 日 

44 自動車 9（新長期） 軽油 EGR＋尿素 SCR 平成 21 年 12 月９日 

※調査対象 No.29～41 については、既に採取してあった円筒ろ紙を用いて成分分析したが、妨害成分が多く、ブランク値が高

かったため、参考値扱いとし、巻末の一覧表にのみ掲載している。 
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表２ 調査項目一覧（粒径）                                    （順不同） 

No. 調査対象 PM2.5 SPM TSP 凝縮 採取位置 採取方法 

１ ボイラー ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

２ 地下街 ○ ○ ○  排気ダクト内 (2)FRM 

３ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

４ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

５ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

６ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

７ 厨房 ○ ○ ○  排気ダクト (1)カスケードインパクタ 

８ 電気炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

９ ボイラー ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

10 厨房 ○ ○ ○  排気ダクト（模擬） (1)カスケードインパクタ 

11 ガスタービン ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

12 窯業炉 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

13 自動車 3（長期）   ○  希釈トンネル（フル） (4)PM サンプリング装置

14 自動車 4（新長期）   ○  希釈トンネル（フル） (4)PM サンプリング装置

15 粉じん ○ ○ ○  地上 (3)FRM、多段式分粒装置

16 粉じん ○ ○ ○  道路上 (3)FRM、多段式分粒装置

17 ボイラー ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

18 ボイラー ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

19 ガス機関 ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

20 喫煙所 ○ ○ ○ ○ 排気ダクト（模擬） (1)カスケードインパクタ 

21 船舶 ○ ○ ○ ○ 煙道（模擬） (1)カスケードインパクタ 

22 ボイラー ○ ○ ○ ○ 煙道 (1)カスケードインパクタ 

23 野焼き ○ ○ ○ ○ チャンバ排気ダクト (7)カスケードインパクタ 

24 野焼き ○ ○ ○ ○ チャンバ排気ダクト (7)カスケードインパクタ 

25 建設機械 ○ ○ ○  希釈トンネル（擬似） (6)カスケードインパクタ 

26 鉄道 ○ ○ ○  排気ダクト内 (2)FRM 

27 石油ファンヒーター ○ ○ ○  チャンバ室内 (2)FRM 

28 自動車 ○ ○ ○ ○ 排気管 (5)カスケードインパクタ、FRM 

29 ボイラー   ○  煙道 既存ろ紙 

30 ボイラー   ○  煙道 既存ろ紙 

31 金属溶解炉   ○  煙道 既存ろ紙 

32 廃棄物焼却炉   ○  煙道 既存ろ紙 

33 ディーゼル機関   ○  煙道 既存ろ紙 

34 骨材乾燥炉   ○  煙道 既存ろ紙 

35 ディーゼル機関   ○  煙道 既存ろ紙 

36 廃棄物焼却炉   ○  煙道 既存ろ紙 

37 骨材乾燥炉   ○  煙道 既存ろ紙 

38 廃棄物焼却炉   ○  煙道 既存ろ紙 

39 金属加熱炉   ○  煙道 既存ろ紙 

40 金属溶解炉   ○  煙道 既存ろ紙 

41 金属溶解炉   ○  煙道 既存ろ紙 

42 火山灰   ○  地上（降灰）  

43 自動車 8（新長期）   ○  希釈トンネル（マイクロ） (4)PM サンプリング装置

44 自動車 9（新長期）   ○  希釈トンネル（フル） (4)PM サンプリング装置

※調査対象 No.29～41 については、既に採取してあった円筒ろ紙を用いて成分分析したが、妨害成分が多く、ブランク値が高

かったため、参考値扱いとし、巻末の一覧表にのみ掲載している。 
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表３ 調査項目一覧（成分）                                （順不同） 

No. 調査対象 質量濃度 
炭素成分 イオン成分 金属成分 

TOR IC INAA ICP-MS 
１ ボイラー ○ ○ ○ ○  
２ 地下街 ○ ○ ○ ○  
３ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○  
４ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○  
５ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○  
６ 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○ ○  
７ 厨房 ○ ○ ○ ○  
８ 電気炉 ○ ○ ○ ○  
９ ボイラー ○ ○ ○ ○  
10 厨房 ○ ○ ○ ○  
11 ガスタービン ○ ○ ○ ○  
12 窯業炉 ○ ○ ○ ○  
13 自動車 3（長期） ○ ○ ○ ○  
14 自動車 4（新長期） ○ ○ ○ ○  
15 粉じん  ○ ○ ○  
16 粉じん  ○ ○ ○  
17 ボイラー ○ ○ ○ ○  
18 ボイラー ○ ○ ○ ○  
19 ガス機関 ○ ○ ○ ○  
20 喫煙所 ○ ○ ○ ○  
21 船舶 ○ ○ ○ ○  
22 ボイラー ○ ○ ○ ○  
23 野焼き ○ ○ ○ ○  
24 野焼き ○ ○ ○ ○  
25 建設機械 ○ ○ ○ ○  
26 鉄道 ○ ○ ○ ○  
27 石油ファンヒーター ○ ○ ○ ○  
28 自動車 ○ ○ ○ ○  
29 ボイラー ○ ○ ○  ○ 
30 ボイラー ○ ○ ○  ○ 
31 金属溶解炉 ○ ○ ○  ○ 
32 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○  ○ 
33 ディーゼル機関 ○ ○ ○  ○ 
34 骨材乾燥炉 ○ ○ ○  ○ 
35 ディーゼル機関 ○ ○ ○  ○ 
36 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○  ○ 
37 骨材乾燥炉 ○ ○ ○  ○ 
38 廃棄物焼却炉 ○ ○ ○  ○ 
39 金属加熱炉 ○ ○ ○  ○ 
40 金属溶解炉 ○ ○ ○  ○ 
41 金属溶解炉 ○ ○ ○  ○ 
42 火山  ○ ○  ○ 
43 自動車 8（新長期） ○ ○ ○  ○ 
44 自動車 9（新長期） ○ ○ ○  ○ 

※調査対象 No.29～41 については、既に採取してあった円筒ろ紙を用いて成分分析したが、妨害成分が多く、ブランク値が高

かったため、参考値扱いとし、巻末の一覧表にのみ掲載している。 
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（１）カスケードインパクタによる採取 

①PM2.5 

採取装置 

JIS K0302「排ガス中のダスト粒径分布の測定方法」： 

分粒特性 PM2.5 相当（アンダーセンスタックサンプラーの分級

板を選択して使用することにより、目的の粒分をバックアップフ

ィルターに採取） 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 63φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 63φ 

②SPM 

採取装置 

JIS K0302「排ガス中のダスト粒径分布の測定方法」： 

分粒特性 PM7 相当（アンダーセンスタックサンプラーの分級

板を選択して使用することにより、目的の粒分をバックアップフ

ィルターに採取） 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 63φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 63φ 

③ばいじん 

採取装置 
JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」： 

普通型手動採取装置 １型又は２型 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 55φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 55φ 

④凝縮性ダスト

（PM2.5 含む） 
採取装置 

空気希釈法： 

希釈装置 Dekati 社製 Fine Particle Sampler ModelFPS-4000

スタック加熱器 FPS-4230(PM2.5 ミニサイクロン付) 

希釈エア加熱器 DH-1723 

圧縮空気ろ過乾燥ユニット FPS-4001 

自動圧力調整器 FPS-4005 

 

滞留用チャンバ 16.7L 円筒型 ガラス製 （滞留時間 10ｓ） 

冷却槽 水道水 

吸引ポンプ 100L/min 程度の流量が確保できるもの 

流量計 100L/min 程度の流量が測定可能であるもの 

耐圧ホース 

コンプレッサー用 耐圧 1MPS 以上 

希釈機用 外径 10mm 耐圧 1MPS 以上 ウレタン製 

サンプリングチューブ PTFE 製 
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フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 100φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 100φ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１ カスケードインパクタによる採取方法 

 

 

  

  

  

コンプレッサー240L/分 

三相 200V 2.2kW 

1200×400×800mm 程度 

煙
道
内 

排
気
ダ
ク
ト
内 

ポンプ ガスメーター 

アンダーセン 

ばいじん 

SPM 相当分 

PM2.5 相当分 

PM2.5＋凝縮性ダスト 

PM2.5 

サイクロン 

  希釈装置 チャンバ 

φ20×50cm(16L) 

クーラー 

希釈空気 

前処理 

14C 採取用 

20L/min 

15L/min 

6L/min 

120L/min 80L/min 

20L/min 
1 型ろ紙 

チャンバ 

φ20×50cm(16L) 

  
30L/min 

バイパス 

ろ紙 

排ガス 

の流れ 

ヒータ

冷却槽（水道水） 
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（２）FRM による採取 

①PM2.5 

採取装置 

R&P 社 FRM-2000 

分粒特性 PM2.5（2.5μm50％カット） 

吸引流量 16.7L/min（自動補正） 

内蔵流量計 マスフローセンサー 

温度計 サーミスタ 

圧力計 半導体センサー 

吸引ポンプ ダイヤフラムポンプ 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

②SPM 

採取装置 

R&P 社 FRM-2000 

分粒特性 SPM（10μm100％カット） 

吸引流量 16.7L/min 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

③TSP 

採取装置 

R&P 社 FRM-2000 

インパクタをはずして TSP を採取 

吸引流量 16.7L/min 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ダクト内での採取方法               図３ チャンバ室内での採取方法 

 

 

ダクト内 
PM2.5 SPM TSP 

排気の流れ 

チャンバ室内

PM2.5 SPM TSP 

HEPA 

フィルタ

石油

FH 

16.7L/min×3 

16.7L/min×3 
21.86m3 
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（３）小型チャンバでの再飛散による採取 

①PM2.5 

採取装置 

R&P 社 FRM-2000 

分粒特性 PM2.5（2.5μm50％カット） 

吸引流量 16.7L/min（自動補正） 

内蔵流量計 マスフローセンサー 

温度計 サーミスタ 

圧力計 半導体センサー 

吸引ポンプ ダイヤフラムポンプ 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

②SPM 

採取装置 

ロウボリウムエアサンプラー及び多段式分粒装置 SIBATA

C-30 型 

分粒特性 SPM（10μm100％カット） 

吸引流量 30L/min 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

③TSP 

採取装置 TSP として直接採取 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 47φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 47φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 小型チャンバ内での再飛散による採取方法 

SPM 相当分 

PM2.5 相当分 

小型チャンバ（塩ビ製） 

W450×D450×H600 

  

粉じん試料 

約 5g フィルタ  ポンプ  ガスメーター

多段式 

分粒装置 

TSP   

フィルタ  ポンプ  ガスメーター

Air 
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（４）シャシダイナモによる採取 

③TSP 

希釈 

トンネル 

DLT-24120W 

トンネル直径：609.6mm 

流量：120m3/min(Max) 

マイクロ 

トンネル 

MDLT-1302T 

サンプル流量 40～80L/min 

採取装置 
DLS-7200 

サンプル流量 35～150L/min 

フィルタ 

石英繊維（質量濃度、イオン成分、炭素成分分析用） 

Pallflex 社 2500QAT-UP 70φ 

PTFE（質量濃度、金属成分分析用） 

ADVANTEC 社 PF-020 70φ 

 

 
図５ シャシダイナモでの採取方法 

 

 

（５）エンジンダイナモによる採取 

①PM2.5 

②SPM 

③TSP 

④凝縮性ダスト

（PM2.5 含む） 

採取装置 （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

フィルタ （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

 

 
図６ エンジンダイナモでの採取方法 

希釈空気 

排気 
希釈トンネル 

粒子採取装置

TSP 

自動車排出ガス 

ディーゼル 

エンジン 

ドライブ 

ロボット 

フライ 

ホイール 

排気 

  

ポンプ ガスメーター アンダーセン等 
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（６）希釈トンネル（擬似）による採取 

①PM2.5 

②SPM 

③TSP 

④凝縮性ダスト

（PM2.5 含む） 

採取装置 （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

フィルタ （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 希釈トンネル（擬似）による採取方法 

 

（７）燃焼チャンバによる採取 

①PM2.5 

②SPM 

③TSP 

④凝縮性ダスト

（PM2.5 含む） 

採取装置 （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

フィルタ （１）カスケードインパクタによる採取に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 燃焼チャンバによる採取方法 

オフロード車排気 

希釈空気（外気） 

  

ポンプ ガスメーター 

アンダーセン等 

  

ポンプ ガスメーター 

アンダーセン等 試料（稲わら等） 

約 1kg 

吸引ファン 
1.1m3/min

フレキ 

排ガス希釈部 

マニホールド
φ300mm 

マニホールド
φ300mm 

周辺空気 

吸引ファン 
1.1m3/min

フレキ 
耐火フード 
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６ 分析方法 

「大気中微小粒子状物質（PM2.5）測定方法 暫定マニュアル 改訂版（平成１９年７月 環境省）」

に準拠した。 

 

 分析方法（ばいじん、SPM、PM2.5、凝縮性ダスト 共通） 

質量濃度 

秤量法（石英繊維フィルタ、PTFE フィルタとも共通） 

測定機器 

・天秤：ザルトリウス・メカトロニクス社 M5P-F 

秤量条件 

・温度 21.5℃±1.5℃、相対湿度 50%±5% 

イオン成分 

イオンクロマトグラフ法（石英繊維フィルタ） 

石英繊維フィルタ 1/4×2 片を純水 10～18mL で 15 分間超音波抽出し、ろ過

後、測定装置に導入した。 

測定装置 

・日本ダイオネクス株式会社 ICS-1500（陽イオン）、ICS-2000（陰イオン） 

測定条件 

・分離カラム：DIONEX [陽イオン CS-16、陰イオン AS-17] 

・ガードカラム：DIONEX [陽イオン CG-16、陰イオン AG-17] 

・検出器：陽イオン EC 検出器、陰イオン EC 検出器 

・試料導入量：50μL 

・オーブン温度：40℃ 

・サプレッサ：陽イオン-電気透析形、陰イオン-電気透析形 

・サプレッサ電流値：陽イオン 90mA、陰イオン 130mA 

・溶離液：陽イオン[メタンスルホン酸溶液(30mmol/L)]、陰イオン[KOH グラジ

ェント分析（1→35 mmol/L）] 

・ポンプ送量：陽イオン 1.0mL/min、陰イオン 1.5mL/min 

金属成分 

中性子放射化分析法（PTFE フィルタ） 

測定装置 

 ・日本原子力研究機構 JRR-3 

ICP-MS 法（円筒ろ紙） 

測定装置 

・Agilent 7500ce 

測定条件 

・RF パワー：1600W 

・キャリアガス：アルゴン  0.9 /min 

・干渉除去用ガス：ヘリウム 4.5 /min 

・積分時間：Cr,Mn,Ni 質量数毎 0.99 秒（0.33 秒×3 回） 

         ：Be,As,   質量数毎 3.0 秒 （1.0 秒×3 回） 

・繰り返し測定回数：３回 
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炭素成分 

サーマルオプテカル・リフレクタンス法（石英繊維フィルタ） 

石英繊維フィルタ 1/4 から 8φポンチで抜き、測定装置に導入した。 

測定装置 

・柴田科学株式会社 DRI Model 2001 OC/EC カーボンアナライザー 

使用ガス 

・高純度ヘリウム（純度 99.999%以上) 

・高純度水素(純度 99.9999％以上) 

・10％酸素/ヘリウムベース 

・5％メタン/ヘリウムベース 

・高純度エア 

測定条件 

炭素フラクション 設定温度 分析雰囲気 

 OC1   120℃  He 

 OC2   250℃  He 

 OC3   450℃  He 

 OC4   550℃  He 

 EC1   550℃  98％He+2％O2 

 EC2   700℃  98％He+2％O2 

 EC3   800℃  98％He+2％O2 

フィルタの分割方法 

 

 

 

石英繊維フィルタ PTFE フィルタ 

イオン成分 

分析用 

イオン成分 

分析用 

8mm 程度 

EC,OC 用 

金属成分分析用 

 (短寿命核種) 

金属成分分析用 

(中・長寿命核種) 

保管用 

残り 

炭素成分 

分析用 
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７ 調査結果 

７－１ 質量濃度 

○発生源からの粒子状物質排出濃度一覧 

 

※希釈トンネルにより採取した試料、既存ろ紙を除く（自動車・粉じん・建設機械 等） 

※PTFE フィルタ、石英繊維フィルタ各２回、計４回採取のうち、秤量値がマイナスとなったものを除く 

1

1
0

1
0
0

1
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

ボイラ（都市ガス）:ばいじん
ボイラ（都市ガス）:SPM

ボイラ（都市ガス）:PM2.5
ボイラ（都市ガス）:凝縮性

ボイラ（都市ガス）:ばいじん
ボイラ（都市ガス）:SPM

ボイラ（都市ガス）:PM2.5
ボイラ（都市ガス）:凝縮性

ボイラ（重油）:ばいじん
ボイラ（重油）:SPM

ボイラ（重油）:PM2.5
ボイラ（重油）:凝縮性

ボイラ（重油）:ばいじん
ボイラ（重油）:SPM

ボイラ（重油）:PM2.5
ボイラ（重油）:凝縮性

ボイラ（木くず）:ばいじん
ボイラ（木くず）:SPM

ボイラ（木くず）:PM2.5
ボイラ（木くず）:凝縮性

窯業炉（ガラスくず）:ばいじん
窯業炉（ガラスくず）:SPM

窯業炉（ガラスくず）:PM2.5
窯業炉（ガラスくず）:凝縮性

電気炉（くず鉄）:ばいじん
電気炉（くず鉄）:SPM

電気炉（くず鉄）:PM2.5
電気炉（くず鉄）:凝縮性

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ばいじん
廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5
廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ばいじん
廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5
廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ばいじん
廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5
廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ばいじん
廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5
廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性

野焼き（稲わら）:ばいじん
野焼き（稲わら）:SPM

野焼き（稲わら）:PM2.5
野焼き（稲わら）:凝縮性

野焼き（雑草・剪定枝）:ばいじん
野焼き（雑草・剪定枝）:SPM

野焼き（雑草・剪定枝）:PM2.5
野焼き（雑草・剪定枝）:凝縮性

ガスタービン（都市ガス）:ばいじん
ガスタービン（都市ガス）:SPM

ガスタービン（都市ガス）:PM2.5
ガスタービン（都市ガス）:凝縮性

ガス機関（都市ガス）:ばいじん
ガス機関（都市ガス）:SPM

ガス機関（都市ガス）:PM2.5
ガス機関（都市ガス）:凝縮性

石油ファンヒーター（灯油）:ばいじん
石油ファンヒーター（灯油）:SPM

石油ファンヒーター（灯油）:PM2.5

厨房（食堂）:ばいじん
厨房（食堂）:SPM

厨房（食堂）:PM2.5

厨房（家庭）:ばいじん
厨房（家庭）:SPM

厨房（家庭）:PM2.5

地下街（通路、厨房、駐車場）:ばい
地下街（通路、厨房、駐車場）:SPM

地下街（通路、厨房、駐車

喫煙所（タバコ）:ばいじん
喫煙所（タバコ）:SPM

喫煙所（タバコ）:PM2.5
喫煙所（タバコ）:凝縮性

船舶（発電機、A重油）:ばいじん
船舶（発電機、A重油）:SPM

船舶（発電機、A重油）:PM2.5
船舶（発電機、A重油）:凝縮性

鉄道:ばいじん
鉄道:SPM

鉄道:PM2.5

（
μ

g
/
m

3
）

平
均

M
A

X

M
IN
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７－２ 炭素・イオン成分 

 各調査対象の粒径別質量濃度、炭素・イオン成分濃度を次に示す。なお、過去調査結果（平成

12 年度）がある発生源については、比較のために併記した。 

○ボイラー（都市ガス・重油） 
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○ボイラー（木くず） 

   

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

ボ
イ

ラ
（
木

く
ず

）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

H21調査 H12調査

ば
い

じ
ん

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 

※炭素成分は、本調査は TOR、H12 年度調査は CHN コーダー、イオン成分は共に IC 法による。 
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○窯業炉 

   

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

窯
業

炉
（
ガ

ラ
ス

く
ず

）

窯
業

炉
（
ガ

ラ
ス

く
ず

）

窯
業

炉
（
ガ

ラ
ス

く
ず

）

窯
業

炉
（
ガ

ラ
ス

く
ず

）

窯
業

炉
（
ガ

ラ
ス

く
ず

）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

H20調査 H12調査

 

 

○電気炉 

   

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

電
気

炉
（
く

ず
鉄

）

電
気

炉
（
く

ず
鉄

）

電
気

炉
（
く

ず
鉄

）

電
気

炉
（
く

ず
鉄

）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

H20調査

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 

※炭素成分は、本調査は TOR、H12 年度調査は CHN コーダー、イオン成分は共に IC 法による。 
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○廃棄物焼却炉 

   

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000
廃

棄
物

焼
却

炉
（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

H20調査 H12調査

ば
い

じ
ん

H12調査H20調査

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

P
M

2
.5

S
P

M

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

 

 

○廃棄物焼却炉（拡大グラフ） 

   

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
都

市
ゴ

ミ
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

H20調査 H12調査

ば
い

じ
ん

H12調査H20調査

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 

※炭素成分は、本調査は TOR、H12 年度調査は CHN コーダー、イオン成分は共に IC 法による。 
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○野焼き 

   

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000
野

焼
き

（
稲

わ
ら

）

野
焼

き
（
稲

わ
ら

）

野
焼

き
（
稲

わ
ら

）

野
焼

き
（
稲

わ
ら

）

野
焼

き
（
雑

草
等

）

野
焼

き
（
雑

草
等

）

野
焼

き
（
雑

草
等

）

野
焼

き
（
雑

草
等

）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

H21調査

 

 

○ガスタービン・ガス機関 

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

ガ
ス

機
関

（
都

市
ガ

ス
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

H20-21調査 H12調査

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 

※炭素成分は、本調査は TOR、H12 年度調査は CHN コーダー、イオン成分は共に IC 法による。 
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○石油ファンヒーター 

   

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

石
油

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー

石
油

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー

石
油

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

H21調査

 

 

○調理・たばこ 

   

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

厨
房

（
食

堂
）

厨
房

（
食

堂
）

厨
房

（
食

堂
）

厨
房

（
家

庭
）

厨
房

（
家

庭
）

厨
房

（
家

庭
）

地
下

街
（
厨

房
等

）

地
下

街
（
厨

房
等

）

地
下

街
（
厨

房
等

）

喫
煙

所
（
タ

バ
コ

）

喫
煙

所
（
タ

バ
コ

）

喫
煙

所
（
タ

バ
コ

）

喫
煙

所
（
タ

バ
コ

）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

H20-21調査

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 
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○船舶 

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

船
舶

（
発

電
機

、
重

油
）

船
舶

（
発

電
機

、
重

油
）

船
舶

（
発

電
機

、
重

油
）

船
舶

（
発

電
機

、
重

油
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

H21調査

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

 

 

○鉄道 

   

-

50

100

150

200

250

300

鉄
道

（
線

路
・
架

線
）

鉄
道

（
線

路
・
架

線
）

鉄
道

（
線

路
・
架

線
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

H21調査

 
※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 



 20

○建設機械（希釈後に採取） 

   

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

建
設

機
械

（
軽

油
）

建
設

機
械

（
軽

油
）

建
設

機
械

（
軽

油
）

（μg/m3）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P
M

P
M

2
.5

H21調査

 
※擬似希釈トンネルを通過後に採取した結果 

※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 

 

 

○自動車（排気管からの直接採取） 

   

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

自
動

車
排

ガ
ス

6
（
未

規
制

）

自
動

車
排

ガ
ス

6
（
未

規
制

）

自
動

車
排

ガ
ス

6
（
未

規
制

）

自
動

車
排

ガ
ス

6
（
未

規
制

）

（μg/m3） SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

ば
い

じ
ん

S
P

M

P
M

2
.5

H21調査

凝
縮

性
ダ

ス
ト

＋
P

M
2
.5

 
※希釈トンネルを通さず、排気管から直接採取した結果 （元年規制（PM については未規制））である。 

※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 
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○自動車（希釈トンネルからの採取） 

   

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

自
動

車
排

ガ
ス

3
（
長

期
）

自
動

車
排

ガ
ス

4
（
新

長
期

）

自
動

車
排

ガ
ス

8
（
新

長
期

）

自
動

車
排

ガ
ス

9
（
新

長
期

）

（μg/filter） SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

H20-21調査

T
S

P

T
S

P

T
S

P

T
S

P

 

 

○粉じん（小型チャンバでの再飛散による採取） 

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

粉
じ

ん
（
土

壌
）

粉
じ

ん
（
土

壌
）

粉
じ

ん
（
土

壌
）

粉
じ

ん
（
道

路
粉

じ
ん

）

粉
じ

ん
（
道

路
粉

じ
ん

）

粉
じ

ん
（
道

路
粉

じ
ん

）

火
山

灰
（μg/filter）

SO42-

NO3-

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

NH4+

OC

EC

Mass(P予)

Mass(P)

Mass(Q予)

Mass(Q)

H20-21調査

 
※小型チャンバによる再飛散、希釈トンネルからの採取であるので、質量濃度は（μg/filter）で示した。 

※定量下限値未満はそのままの値を使用し、検出下限未満は０とした。 
 

 

TSP    SPM     PM2.5              TSP     SPM    PM2.5          TSP 
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７－３ 金属成分 

 

○検出された金属成分一覧 

試料名 Na Mg Al Cl K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br Rb

ボイラー(都市ガス):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):凝縮性ダスト

ボイラー(都市ガス):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):PM2.5 ○ ○ ○ ○

ボイラー(都市ガス):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(重油):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(重油):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(重油):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(重油):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

ボイラ(重油):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラ(重油):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラ(重油):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラ(重油):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(木くず):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(木くず):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(木くず):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボイラー(木くず):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(稲わら):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(稲わら):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(稲わら):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(稲わら):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(剪定枝・雑草):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(剪定枝・雑草):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(剪定枝・雑草):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

野焼き(剪定枝・雑草):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガスタービン(都市ガス):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガスタービン(都市ガス):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガスタービン(都市ガス):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガスタービン(都市ガス):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

ガス機関(都市ガス):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス機関(都市ガス):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス機関(都市ガス):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガス機関(都市ガス):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○  
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試料名 Sr Mo Ag Cd Sb Cs Ba La Ce Sm Eu Au K(L) Ni(S) In I Hf Ta W Th

ボイラー(都市ガス):ばいじん

ボイラー(都市ガス):SPM

ボイラー(都市ガス):PM2.5 ○ ○

ボイラー(都市ガス):凝縮性ダスト

ボイラー(都市ガス):ばいじん

ボイラー(都市ガス):SPM

ボイラー(都市ガス):PM2.5

ボイラー(都市ガス):凝縮性ダスト

ボイラー(重油):ばいじん ○

ボイラー(重油):SPM ○ ○ ○

ボイラー(重油):PM2.5 ○ ○

ボイラー(重油):凝縮性ダスト

ボイラ(重油):ばいじん ○ ○

ボイラ(重油):SPM

ボイラ(重油):PM2.5

ボイラ(重油):凝縮性ダスト

ボイラー(木くず):ばいじん ○ ○

ボイラー(木くず):SPM ○ ○

ボイラー(木くず):PM2.5 ○ ○

ボイラー(木くず):凝縮性ダスト ○ ○

窯業炉(ガラスくず):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

窯業炉(ガラスくず):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):ばいじん ○ ○

電気炉(くず鉄):SPM ○ ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):PM2.5 ○ ○ ○

電気炉(くず鉄):凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):ばいじん ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):SPM ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):PM2.5 ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):ばいじん ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):SPM ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):PM2.5 ○

廃棄物焼却炉(都市ゴミ):凝縮性ダスト ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):ばいじん ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):SPM ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):PM2.5 ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):凝縮性ダスト ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物焼却炉(下水汚泥):凝縮性ダスト ○

野焼き(稲わら):ばいじん ○ ○

野焼き(稲わら):SPM ○

野焼き(稲わら):PM2.5 ○

野焼き(稲わら):凝縮性ダスト

野焼き(剪定枝・雑草):ばいじん ○

野焼き(剪定枝・雑草):SPM ○

野焼き(剪定枝・雑草):PM2.5 ○

野焼き(剪定枝・雑草):凝縮性ダスト

ガスタービン(都市ガス):ばいじん ○

ガスタービン(都市ガス):SPM ○

ガスタービン(都市ガス):PM2.5

ガスタービン(都市ガス):凝縮性ダスト

ガス機関(都市ガス):ばいじん ○ ○

ガス機関(都市ガス):SPM ○ ○

ガス機関(都市ガス):PM2.5 ○ ○

ガス機関(都市ガス):凝縮性ダスト  
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試料名 Na Mg Al Cl K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br Rb

石油ファンヒーター(灯油):ばいじん ○ ○ ○ ○

石油ファンヒーター(灯油):SPM ○ ○ ○ ○ ○

石油ファンヒーター(灯油):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○

厨房(食堂):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○

厨房(食堂):SPM ○ ○ ○ ○ ○

厨房(食堂):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

厨房(家庭):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

厨房(家庭):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

厨房(家庭):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下街(通路、厨房、駐車場):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下街(通路、厨房、駐車場):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地下街(通路、厨房、駐車場):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

船舶(重油):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

船舶(重油):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

船舶(重油):PM2.5 ○ ○ ○ ○

船舶(重油):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○

鉄道(車輪・線路):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄道(車輪・線路):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄道(車輪・線路):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設機械(軽油):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設機械(軽油):SPM ○ ○ ○ ○

建設機械(軽油):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料名 Na Mg Al Cl K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br Rb

自動車(元年規制):TSP ○ ○ ○

自動車(元年規制):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車(元年規制):PM2.5 ○ ○ ○ ○

自動車(元年規制):凝縮性ダスト ○ ○ ○ ○

試料名 Na Mg Al Cl K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br Rb

自動車(長期):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車(新長期):TSP ○ ○ ○ ○ ○

自動車(新長期):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車(新長期):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

火山灰:TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
※検出限界以上の元素に”○”を記した。 
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試料名 Sr Mo Ag Cd Sb Cs Ba La Ce Sm Eu Au K(L) Ni(S) In I Hf Ta W Th

石油ファンヒーター(灯油):ばいじん

石油ファンヒーター(灯油):SPM ○

石油ファンヒーター(灯油):PM2.5 ○ ○

厨房(食堂):ばいじん

厨房(食堂):SPM ○ ○

厨房(食堂):PM2.5 ○ ○

厨房(家庭):ばいじん

厨房(家庭):SPM ○

厨房(家庭):PM2.5 ○

地下街(通路、厨房、駐車場):ばいじん ○ ○

地下街(通路、厨房、駐車場):SPM ○ ○

地下街(通路、厨房、駐車場):PM2.5 ○ ○

喫煙所(タバコ):ばいじん ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):SPM ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):PM2.5 ○ ○ ○ ○

喫煙所(タバコ):凝縮性ダスト ○ ○ ○

船舶(重油):ばいじん

船舶(重油):SPM

船舶(重油):PM2.5

船舶(重油):凝縮性ダスト

鉄道(車輪・線路):ばいじん ○ ○ ○ ○ ○

鉄道(車輪・線路):SPM ○ ○ ○ ○ ○

鉄道(車輪・線路):PM2.5 ○ ○ ○

建設機械(軽油):ばいじん ○ ○

建設機械(軽油):SPM

建設機械(軽油):PM2.5

試料名 Sr Mo Ag Cd Sb Cs Ba La Ce Sm Eu Au K(L) Ni(S) In I Hf Ta W Th

自動車(元年規制):TSP ○

自動車(元年規制):SPM ○

自動車(元年規制):PM2.5 ○

自動車(元年規制):凝縮性ダスト

試料名 Sr Mo Ag Cd Sb Cs Ba La Ce Sm Eu Au K(L) Ni(S) In I Hf Ta W Th

自動車(長期):TSP ○ ○

自動車(新長期):TSP ○

自動車(新長期):TSP ○ ○ ○ ○

自動車(新長期):TSP ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):SPM ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(土壌):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):SPM ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん(道路粉じん):PM2.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

火山灰:TSP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

※検出限界以上の元素に”○”を記した。 
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７－４ 炭素フラクション 

 

○炭素フラクション構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

野焼き（雑草・剪定枝）:凝縮性ダスト

野焼き（雑草・剪定枝）:PM2.5

野焼き（雑草・剪定枝）:SPM

野焼き（雑草・剪定枝）:ダスト

野焼き（稲わら）:凝縮性ダスト

野焼き（稲わら）:PM2.5

野焼き（稲わら）:SPM

野焼き（稲わら）:ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ダスト

電気炉（くず鉄）:凝縮性ダスト

電気炉（くず鉄）:PM2.5

電気炉（くず鉄）:SPM

電気炉（くず鉄）:ダスト

窯業炉（ガラスくず）:凝縮性ダスト

窯業炉（ガラスくず）:PM2.5

窯業炉（ガラスくず）:SPM

窯業炉（ガラスくず）:ダスト

ボイラ（木くず）:凝縮性ダスト

ボイラ（木くず）:PM2.5

ボイラ（木くず）:SPM

ボイラ（木くず）:ダスト

ボイラ（重油）:凝縮性ダスト

ボイラ（重油）:PM2.5

ボイラ（重油）:SPM

ボイラ（重油）:ダスト

ボイラ（重油）:凝縮性ダスト

ボイラ（重油）:PM2.5

ボイラ（重油）:SPM

ボイラ（重油）:ダスト

ボイラ（都市ガス）:凝縮性ダスト

ボイラ（都市ガス）:PM2.5

ボイラ（都市ガス）:SPM

ボイラ（都市ガス）:ダスト

ボイラ（都市ガス）:凝縮性ダスト

ボイラ（都市ガス）:PM2.5

ボイラ（都市ガス）:SPM

ボイラ（都市ガス）:ダスト

0% 20% 40% 60% 80% 100%

火山灰:TSP

道路粉じん:PM2.5

道路粉じん:SPM

道路粉じん:TSP

土壌:PM2.5

土壌:SPM

土壌:TSP

自動車排ガス9（新長期）:ダスト

自動車排ガス8（新長期）:ダスト

自動車排ガス4（新長期）:ダスト

自動車排ガス3（長期）:ダスト

自動車排ガス6(未規制）:凝縮ダスト

自動車排ガス6(未規制）:PM2.5

自動車排ガス6(未規制）:SPM

自動車排ガス6(未規制）:ダスト

建設機械（軽油）:PM2.5

建設機械（軽油）:SPM

建設機械（軽油）:ダスト

鉄道:PM2.5

鉄道:SPM

鉄道:ダスト

船舶（発電機、A重油）:凝縮性ダスト

船舶（発電機、A重油）:PM2.5

船舶（発電機、A重油）:SPM

船舶（発電機、A重油）:ダスト

喫煙所（タバコ）:凝縮性ダスト

喫煙所（タバコ）:PM2.5

喫煙所（タバコ）:SPM

喫煙所（タバコ）:ダスト

地下街（通路、店舗、駐車場）:PM2.5

地下街（通路、店舗、駐車場）:SPM

地下街（通路、店舗、駐車場）:ダスト

厨房（家庭）:PM2.5

厨房（家庭）:SPM

厨房（家庭）:ダスト

厨房（食堂）:PM2.5

厨房（食堂）:SPM

厨房（食堂）:ダスト

石油ファンヒーター（灯油）:PM2.5

石油ファンヒーター（灯油）:SPM

石油ファンヒーター（灯油）:ばいじん

ガス機関（都市ガス）:凝縮性ダスト

ガス機関（都市ガス）:PM2.5

ガス機関（都市ガス）:SPM

ガス機関（都市ガス）:ダスト

ガスタービン（都市ガス）:凝縮性ダスト

ガスタービン（都市ガス）:PM2.5

ガスタービン（都市ガス）:SPM

ガスタービン（都市ガス）:ダスト

OC1

OC2

OC3

OC4

レーザー
補正

EC1

EC2

EC3
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７－５ 全成分構成比（案） 

 

 発生源寄与解析を行うにあたっては、PM 中の成分構成比に関する情報が必須である。具体的

には、レセプターモデルに使用する発生源プロファイル、シミュレーションモデルに使用する PM

組成分解などに利用される。 

 これらプロファイルの更新について検討するため、本調査結果を用いてPM2.5の構成比（案）を作

成した。なお、この構成比は、本調査結果からのみ作成したものであるため、必ずしも各発生源の

代表性を有しているとは限らないことに注意が必要である。また、最終的に成分濃度を wt%にした

が、100%を超えるものは、現時点では補正はしていない。 

 

 

１ 前提条件 

 全成分構成比を作成するにあたっては、次に示す前提条件を考慮した。 

 ○炭素とイオン成分は、石英繊維フィルタ（Q）を用いて分析している。 

 ○金属成分は、PTFE フィルタ（PF）を用いて分析している。 

 ○石英繊維フィルタと PTFE フィルタは、採取日時が異なる。 

 

２ 基本的な考え方 

 前提条件を踏まえ、構成比を作成するにあたっての基本的な考え方は、次のとおりとした。 

 ○炭素とイオン成分は、Q の Mass を用いて構成比を算出 

 ○金属成分は、PF の Mass を用いて構成比を算出 

 ○これらを合成して、全成分構成比を作成 

 

 

                 

 

 

 

        

 

 

 

３ 構成比を作成するにあたっての処理 

 構成比を作成するにあたっての算出処理は次のとおりとした。 

① 質量濃度は基本的に PF を用いた（窯業炉のみ Q を採用）。 

② Q フィルタを分析した炭素・イオン成分については、「成分濃度／石英質量濃度×PF 質量

濃度」で補正した。ただし、明らかな異常値（マイナス値等）を除いた。 

③ 自動車排ガスで、PM がほとんど排出されず質量が測定できなかったものはカットした。 

 
 以上のようにして、算出処理した構成比の結果を次に示す。 

Q_Mass PF_Mass 

C＋ion Others Metals 
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８ 調査対象情報 

 

 本調査における調査対象を選定した理由を次に示す。 

調査対象 理由 出所・参考資料 

ボイラー 

都内におけるボイラーの型式は、冷温水発生機が 29%、貫

流ボイラーが 16%を占めている。また、使用燃料は、都市ガ

ス、LSA 重油、灯油、木材の順に多いため、冷温水発生機

（都市ガス）、小型貫流ボイラー（都市ガス）、水管ボイラー

（LSA 重油）、煙管ボイラ（木くず）を選定した。 

ばい煙排出量調査結果（H17

年度 東京都） 

廃棄物焼却炉 

（都市ゴミ） 

全国的には焼却方式として、ストーカ炉が 76%、流動床炉

が 21%を占めており、処理能力は、51～100t/day 規模のも

のが多い。また、排ガス処理方式は、バグフィルター（BF）

が 83%を占めている。しかし、都内には同規模の炉が少な

いため、都内でも比較的小規模な炉２種（ストーカ炉＋

BF、流動床炉＋BF）を選定した。 

一般廃棄物処理実態調査結果

市町村・一部事務組合設置の

一般廃棄物焼却施設の排ガス

中のダイオキシン類濃度測定

結果について 

（H18 年度 環境省） 

廃棄物焼却炉 

（下水汚泥） 

関東地方における下水汚泥焼却炉の型式は、流動床炉が

95%を占めている。規模は、平均すると 100t/day 程度であ

るが、排ガス処理方式に係る統計情報が見当たらない。こ

のため、電気集じん機（EP）、BF が主であると仮定し、流動

床炉２種（流動床炉＋EP、流動床炉＋BF）を選定した。 

下水道統計（第 62 号）（平成 17

年度版（社）日本下水道協会） 

下水道統計（第 63 号）（平成 18

年度版（社）日本下水道協会） 

地下街 

消防白書においては、全国の地下街は 64、準地下街は７

とされている。また、都の資料では、東京の主な地下街とし

て、８箇所が挙げられているが、いずれも飲食店と地下道

が主で、駐車場を併設していることから、通路・店舗・駐車

場併設となる地下街を選定した。 

平成 19 年版消防白書 

東京都地下空間浸水対策ガイ

ドライン－地下空間を水害から

守るために－ 

建設機械 

経済産業省では、国内における建設機械保有台数の現況

を調査している。最も多いのはバックホウ（油圧ショベル等）

で、メーカーヒアリングの結果からも、油圧ショベル定格出

力 100kW 規模のものが多く出荷されていることが分かった

ことから、同規模の油圧ショベル（軽油）を選定した。 

建設機械動向調査（経済産業

省） 

メーカーからのヒアリング 

平成 20 年度ＰＲＴＲ届出外排

出量の推計方法 

野焼き 

野焼きは様々なところで行われるが、多くは農作物残さの

焼却及び家庭での小規模な焚火と考えられる。畑の作物

残さは通常焼却せず、埋めることが多いことから、田におけ

る稲わら焼きを選定した。また、家庭や農作業に伴う焚火も

想定し、剪定枝＋雑草についても調査対象とした。 

農家からのヒアリング等 

厨房（食堂） 

飲食店の種類は多種多様であり、すべての料理の種類を

測定することは困難であることから、和洋中のメニューが混

在しているカフェテリア方式の食堂を選定した。 
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調査対象 理由 出所 

厨房（家庭） 

予備試験を実施した結果、採取ろ紙に多くの油分が付着

していることが目視により確認できた。このことから、油分の

多い食事に偏らないよう、食事バランスガイドなどのメニュ

ーを参考に、朝食は比較的軽食とし、昼食、夕食のメニュ

ーは、油分も含むものを選定した。 

食事バランスガイド（厚生労働

省） 

その他工業炉 
都内において実測可能な炉２種（窯業炉、電気炉）を選定

した。 

 

ガスタービン・ 

ガス機関 

コージェネレーションシステムの普及に伴い、設置基数が

増加していることから、ガスタービン（都市ガス）、ガス機関

（都市ガス）を選定した。 

ばい煙排出量調査結果（H17

年度 東京都） 

喫煙所 

たばこの煙の成分は、銘柄、吸い方により異なることが考え

られるが、銘柄ごとの計測は多大な労力を要することから、

平均的な値を得るために、不特定多数の人が訪れる事務

所ビル１F の喫煙所を選定した。 

平成 11-12 年度たばこ煙の成

分分析について（概要） 

（厚生労働省 HP） 

船舶 

停泊中の船舶は、船内電源確保のため補助ディーゼルエ

ンジン（補機）を有している。その排出量は湾内航行時と同

規模であり、内陸への影響も大きいと考えられることから、

補機（重油）を調査対象とした。 

平成 19 年度 船舶起源の粒子

状物質(PM)の環境影響に関す

る調査研究報告書（OPRF） 

鉄道 

地下鉄排気口付近にて PM 濃度に影響があるのではない

かとの情報が寄せられた。また、鉄道沿線において、さび

に由来すると思われる建築物への着色に関する情報があ

ったため、鉄道の摩耗に伴う PM を調査対象とした。 

専門家ヒアリング等 

石油ファン 

ヒーター 

家庭からの燃焼系発生源としては、暖房器具、給湯機等

様々なものが考えられるが、家庭における石油機器の中

で、近年販売実績が最も多い石油ファンヒーターを選定し

た。 

ガス石油機器の販売実績と予

測（(社)日本ガス石油機器工業

会） 

自動車 

自動車の影響を正確に把握するため、現在、走行・使用さ

れていると考えられる長期規制、新長期規制、ガソリン車を

選定した。また、粒径分布について確認するため、元年規

制（PM 規制値なし）についても調査対象とした。 

東京都環境科学研究所年報

2008 他 

粉じん 

粉じん寄与の算定において、大気環境測定地点近傍での

PM 組成が重要であると考えられる。よって、（一般）土壌

は、測定地点近傍のグラウンド、公園等の土壌が飛散しそ

うな場所で採取した。道路粉じんは、測定地点近傍の道路

端でハケにより採取した。 

東京都環境科学研究所年報 

火山灰 

平成 20 年度冬季大気 PM2.5 観測中に浅間山（群馬県）の

噴火があった。火山灰による影響の有無を調べるため、東

京都日野市内に到達した降灰をハケで採取した。 

気象庁 HP 
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９ 調査結果のまとめ 

 

 ＰＭ２.５の発生源別寄与割合を推定するため、平成 20 年度から２年間をかけて様々な発生源か

らの PM2.5 の排出実態を調査した。 

 

（１）質量濃度 

PM2.5 質量濃度は、９～51,000μg/m3 であり、原燃料や発生源の種類により、大きく異なってい

た。過去の調査結果と比較すると、焼却炉の粒子状物質（PM）は大幅に減少していた。また、これ

まであまり調査されていなかった発生源である「タバコの煙」や厨房・家庭台所における「調理」な

どからも PM2.5 が排出されていることがわかった。 

煙突の中では高温であるためにガス状であるが、煙突から排出された直後に外気により急冷さ

れて凝縮する粒子（凝縮性ダスト）も大気中に排出されていることがわかった。 

 

（２）炭素・イオン成分 

ボイラーから排出される PM2.5 の炭素・イオン成分は、主に元素状炭素（EC）、有機炭素（OC）で

あった。 

工業炉は、原燃料に由来する成分が多く、廃棄物焼却炉では、ナトリウムイオン（Na+）と塩化物

イオン（Cl-）が多かった。自動車や建設機械は、元素状炭素（EC）が多くを占め、野焼き、調理、タ

バコでは有機炭素（OC）が多かった。 

また、凝縮性ダストの主成分は、主に有機粒子であると考えられた。 

 

（３）金属成分 

 重油燃焼ではバナジウム（V）、木くず、廃棄物燃焼では臭素（Br）やアンチモン（Sb）、窯業炉で

はモリブデン（Mo）などが検出された。粉じん（土壌・道路粉じん）からは多くの種類の金属成分が

検出された。 

 

（４）炭素フラクション 

PM2.5 炭素成分のフラクションは、原燃料や発生源の種類により、大きく異なっていた。有機炭素

（OC）のフラクションは、厨房と凝縮性ダストでは OC1、その他は OC2、OC3 の割合が大きかった。

元素状炭素（EC）では、重油や木くず燃焼では、EC1、ディーゼル機関では EC2 の割合が大きか

った。 

 

（５）全成分構成比 

 炭素・イオン成分分析用の石英繊維フィルタと金属成分分析用のPTFE製フィルタは、採取日が

異なるため、炭素・イオン成分濃度を補正後に成分構成比（案）を作成した。 

 なお、構成比が100%に満たない試料があるが、本調査においては、地殻物質の主成分であるケ

イ素（Si）を測定していないため、その他成分には多くのケイ素（Si）や水分が含まれていると考えら

れる。 
 

注）調査対象 No.29～41 については、既に採取してあった円筒ろ紙を用いて成分分析したが、妨害成分が多く、ブランク値が高か

ったため、参考値扱いとし、巻末の一覧表にのみ掲載している。 
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第２章 解析編 

１ 質量濃度 

 

○固定発生源からの粒子状物質排出原単位の比較 

平成 12 年度に東京都が実施した発生源調査結果（ばいじんのみ）と排出原単位を比較した。

質量濃度と同様に、ボイラ（木くず）等は変わらなかったが、焼却炉（都市ごみ）は、1/10 程度まで

大きく低減していた。 
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○自動車排出ガスからの粒子状物質排出原単位の比較 

長期規制適合車と新長期規制適合車の排出原単位を比較すると、新長期規制適合車は大幅

に減少していた。また、新長期規制適合車の中でも、EGR+尿素 SCR より、EGR+DPF の方が、PM

排出原単位は小さかった。 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

E
G
R
＋

酸
化

触
媒

E
G
R
＋

D
P
F

E
G
R
＋

D
P
F

E
G
R
＋

D
P
F

E
G
R
＋

D
P
F

E
G
R
＋

D
P
F

E
G
R
＋

尿
素

S
C
R

E
G
R
＋

尿
素

S
C
R

長期
規制

新長期
規制

P
M

排
出

量
(g

/
k
m

)

 

＜単位＞ 

液体燃料：mg/L 

固体燃料：mg/kg

原料：mg/kg 



 33

２ イオン・金属成分 

 

PM2.5 成分のうち、イオンクロマトグラフィー（IC）と中性子放射化分析（INAA）の双方で分析した

成分について、相関関係を確認した。その結果、発生源ごとの各成分により、相関が認められるも

のと相関がみられないものがあった。 

これは、イオン成分分析用のろ紙（石英繊維製）と中性子放射化分析用のろ紙（PTFE 製）の採

取時間が異なることが考えられる。 

また、イオンクロマトグラフィー（IC）では水溶性化合物中の成分量を、中性子放射化分析

（INAA）ではすべての化合物の成分を測定することができることから、水溶性を持たない形態でろ

紙上に捕集されている成分については、相関が認められない可能性がある。 

したがって、イオン成分と金属成分の相関関係のチェックによる精度管理には十分な注意が必

要である。 
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石油ファンヒーター             自動車排ガス 6（元年規制） 

 

※掲載順は、表１ 調査対象施設一覧（P2）のとおり 

※IC（イオンクロマトグラフィー）用のろ紙（石英繊維製）と INAA（中性子放射化分析）用のろ紙（PTFE 製）の採取時間が異なる。な

お、鉄道のみ、FRM により同時に採取している。 
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３ 炭素成分 

 

炭素フラクションのうち、char-EC（=EC1-POC）と soot-EC（=EC2+EC3）の構成比を比較した。

char-EC は、低温での不完全燃焼成分であり、soot-EC は、高温における不完全燃焼のガス－粒

子化、凝集により生成するとされている。発生源種別によりその構成比は大きく異なっていた。 
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野焼き（雑草・剪定枝）:ダスト

野焼き（稲わら）:凝縮性ダスト

野焼き（稲わら）:PM2.5

野焼き（稲わら）:SPM

野焼き（稲わら）:ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:PM2.5

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:SPM

廃棄物焼却炉（下水汚泥）:ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:凝縮性ダスト

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:PM2.5

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:SPM

廃棄物焼却炉（都市ごみ）:ダスト

電気炉（くず鉄）:凝縮性ダスト

電気炉（くず鉄）:PM2.5

電気炉（くず鉄）:SPM

電気炉（くず鉄）:ダスト

窯業炉（ガラスくず）:凝縮性ダスト

窯業炉（ガラスくず）:PM2.5

窯業炉（ガラスくず）:SPM

窯業炉（ガラスくず）:ダスト

ボイラ（木くず）:凝縮性ダスト

ボイラ（木くず）:PM2.5
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ボイラ（都市ガス）:ダスト

ボイラ（都市ガス）:凝縮性ダスト

ボイラ（都市ガス）:PM2.5

ボイラ（都市ガス）:SPM

ボイラ（都市ガス）:ダスト

 

※EC1-POC が負の値となった場合は、‘0’とした。 
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自動車排ガス3（長期）:ダスト

自動車排ガス6(未規制）:凝縮ダスト

自動車排ガス6(未規制）:PM2.5

自動車排ガス6(未規制）:SPM

自動車排ガス6(未規制）:ダスト

建設機械（軽油）:PM2.5

建設機械（軽油）:SPM

建設機械（軽油）:ダスト

鉄道:PM2.5

鉄道:SPM

鉄道:ダスト

船舶（発電機、A重油）:凝縮性ダスト

船舶（発電機、A重油）:PM2.5

船舶（発電機、A重油）:SPM

船舶（発電機、A重油）:ダスト

喫煙所（タバコ）:凝縮性ダスト

喫煙所（タバコ）:PM2.5

喫煙所（タバコ）:SPM

喫煙所（タバコ）:ダスト

地下街（通路、店舗、駐車場）:PM2.5

地下街（通路、店舗、駐車場）:SPM

地下街（通路、店舗、駐車場）:ダスト

厨房（家庭）:PM2.5

厨房（家庭）:SPM

厨房（家庭）:ダスト

厨房（食堂）:PM2.5

厨房（食堂）:SPM

厨房（食堂）:ダスト

石油ファンヒーター（灯油）:PM2.5
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ガス機関（都市ガス）:ダスト

ガスタービン（都市ガス）:凝縮性ダスト

ガスタービン（都市ガス）:PM2.5

ガスタービン（都市ガス）:SPM

ガスタービン（都市ガス）:ダスト

char-EC
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＜ガス燃焼施設＞ 

ボイラーでは、粒径により char-EC:soot-EC 比が異なっていた。ガスタービンでは、EC はほとん

ど検出されず、ガス燃料が完全燃焼しているものと考えられる。一方、ガス機関では、

char-EC:soot-EC 比は概ね１：１であった。 

 

＜重油燃焼施設＞ 

中規模ボイラーでは、char-EC の割合が大きかったが、大規模ボイラーでは、soot-EC の方が

割合が大きかった。これは、炉内の燃焼温度管理の違いによるものと考えられる。 

 

＜植物質燃焼＞ 

木くずボイラーは、半開放系で燃焼温度が低かったため、char-EC の割合が大きかったが、野

焼き（稲わら・雑草・剪定枝）、たばこでは、soot-EC の割合が大きかった。これは、サンプルが乾

燥していたため、高温燃焼が進んだためと考えられる。 

 

＜廃棄物焼却＞ 

都市ごみ炉では、EC（、OC）がほとんど検出されず、バグフィルターにより PM が完全除去され

ているものと考えられる。一方、下水汚泥焼却炉では、soot-EC の割合が大きかった。 

 

＜ディーゼル機関＞ 

自動車や建設機械、船舶では、ディーゼル機関が利用されている。これらディーゼル機関では、

soot-EC の割合が大きかった。燃焼室内で高温燃焼が進んでいるとが考えられる。 
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４ 凝縮性ダスト 

 

一次粒子の排出がほとんど無いと考えられるガス燃焼施設についても、凝縮性ダストを測定し

たところ、排出濃度は低いものの凝縮性ダストが大気中に排出されていることがわかった。また、そ

の主成分は有機粒子であることもわかった。 

 

○原燃料種別 PM2.5 と凝縮性ダスト成分濃度の比較 
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原料種別に PM2.5 と凝縮性ダスト成分濃度を比較すると、ガス・廃棄物・植物質燃焼では、凝縮

性ダストの生成が認められた。主な成分は有機粒子（OC）であった。重油燃焼では、PM2.5 と凝縮

性ダスト成分濃度に大きな差は見られなかった。 

質量濃度が低い場合ではブランクの懸念も残されているが、高濃度の植物質燃焼でも凝縮性

ダストが認められたことから、ある程度測定はなされているものと思われる。 

 

 

○採取時の温度差（排ガス温度－機希釈ガス温度）と OC フラクション 
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いずれの原燃料種別においても、凝縮性ダストには OC2，OC1 が多くなっていた。植物燃焼に

は OC3 や Pyro も多かった。 

重油燃焼や植物質燃焼では温度差が大きいほど凝縮性ダストも多い傾向であったが、データ

が少なく、今後、データの蓄積が望まれる。 
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５ 解析結果のまとめ 

 

（１）質量濃度 

 平成 12 年度調査結果と排出原単位を比較すると、ボイラ（木くず）等は変わらなかったが、焼却

炉（都市ごみ）は、1/10 程度まで大きく低減していた。 

また、長期規制適合車と新長期規制適合車の排出原単位を比較すると、新長期規制適合車は大

幅に減少していた。 

 

（２）イオン・金属成分 

 PM2.5 成分のうち、イオンクロマトグラフィー（IC）と中性子放射化分析（INAA）の双方で分析した

成分について相関関係を確認したところ、発生源ごとの各成分により、相関が認められるものと相

関がみられないものがあった。これは、イオン成分分析用のろ紙（石英繊維製）と中性子放射化分

析用のろ紙（PTFE 製）の採取時間が異なることが主な原因考えられる。 

 また、イオンクロマトグラフィー（IC）では水溶性化合物中の成分量を、中性子放射化分析

（INAA）ではすべての化合物の成分を測定することができることから、水溶性を持たない形態でろ

紙上に捕集されている成分については、相関が認められない可能性がある。 

 

（３）炭素成分 

 炭素フラクションのうち、char-EC（=EC1-POC）と soot-EC（=EC2+EC3）の構成比を比較したとこ

ろ、発生源種別によりその構成比は大きく異なっていた。 

 

（４）凝縮性ダスト 

 一次粒子の排出がほとんど無いと考えられるガス燃焼施設についても、凝縮性ダストを測定した

ところ、排出濃度は低いものの凝縮性ダストが大気中に排出されていることがわかった。また、そ

の主成分は有機粒子であることもわかった。 

 原料種別に PM2.5 と凝縮性ダスト成分濃度を比較すると、ガス・廃棄物・植物質燃焼では、凝縮

性ダストの生成が認められた。主な成分は有機粒子（OC）であった。重油燃焼では、PM2.5 と凝縮

性ダスト成分濃度に大きな差は見られなかった。 

 



発生源調査結果一覧
単位（μg/m3）→ 単位（μg/m3）→

NO. 試料名 粒径 石英(本） PF(本） 石英(予） PF（予) OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42-
1 ボイラー（都市ガス） ダスト -110 83 -58 38 (0.0041) 0.33 (0.17) 0.19 0 0.017 <0.0006 <0.002 0.017 0.69 <0.1 0.17 <0.1 (0.1) <0.4 0.069 0.43 (1.1)
1 ボイラー（都市ガス） SPM 28 31 -150 89 0.024 60 10 3.1 0 2 0.34 <0.002 2.3 73 <0.2 0.43 0.3 <0.06 <0.2 0.082 1.2 1.2
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5 -64 87 -74 140 0.92 5.5 5.4 2.1 0 0.96 0.78 0.17 1.9 14 <0.2 (0.031) <0.04 <0.07 <0.2 <0.02 0.12 <0.2
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト 32 300 -47 -37 43 110 22 <0.01 0 <0.006 <0.003 <0.01 <0.01 180 (0.54) (2) <0.5 (3.3) (10) 1.1 15 (2.7)
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト 270 400 170 340 33 56 69 4.2 11 16 0.72 <0.001 5.7 170 <0.08 0.67 0.68 <0.1 (0.15) 0.67 2.7 0.73
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM 250 370 160 320 29 46 63 4.3 11 15 0.59 <0.001 4.6 150 <0.08 0.63 0.7 <0.1 (0.14) 0.65 2.3 (0.7)
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5 230 330 150 290 29 48 61 4.5 11 14 0.77 <0.001 3.8 150 <0.08 0.5 0.62 <0.1 (0.13) 0.45 2.2 (0.67)
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト 66 100 36 130 <0.0009 0.7 0.67 0.26 0.13 0.21 <0.0004 <0.001 0.08 1.8 <0.09 27 (0.098) <0.06 <0.3 14 0.24 34
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM 46 79 8.7 580 0.027 1.2 1.3 0.56 0.26 0.26 <0.0004 <0.001 <0.002 3.3 <0.1 27 (0.074) <0.05 (0.17) 18 0.24 30
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5 13 120 -120 93 <0.0009 1.3 0.48 0.3 0.067 0.067 <0.0004 <0.001 <0.002 2.1 <0.1 24 (0.063) <0.05 <0.2 14 0.21 27
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト 190 140 120 68 38 80 11 1.6 0 0.92 <0.002 <0.007 0.91 130 1.5 16 (0.6) (2.6) (8.7) 12 6.5 20
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト 120 88 44 160 0.0047 0.73 0.66 0.36 0.1 0.1 <0.0004 <0.001 <0.005 1.9 <0.1 26 (0.15) (0.075) (0.39) 21 0.12 25
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM -27 79 410 69 0.15 0.97 1.9 0.83 0 0.32 <0.0005 <0.001 0.32 3.9 <0.1 27 0.15 (0.12) (0.53) 28 0.17 13
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5 50 94 -160 62 <0.001 1.4 1.2 0.25 0 0.061 <0.0004 <0.001 0.061 2.9 <0.1 28 0.13 <0.05 (0.2) 26 0.18 18
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト 240 440 470 380 33 63 5.5 1.7 0 <0.005 <0.003 <0.008 <0.008 100 1 15 (0.56) (4.4) (14) 29 7.2 10
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト 55 46 50 140 0 1.1 2.2 1.2 0.75 2.1 0.67 0 2 5.3 0.57 4.1 0.79 0.63 4.7 0.28 (0.29) 24
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM -1000 28 -460 130 0 1.6 2.7 0.4 0.72 1.3 0.47 <0.003 1.1 5.4 <0.04 5.4 1.5 0.66 5.8 3.3 1.8 23
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5 -200 57 -240 87 0 1.7 1.8 0.39 0.43 0.83 0.31 <0.003 0.71 4.3 0.15 3.3 0.74 0.57 3.9 1.2 0.57 17
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト 200 94 -340 1300 22 160 54 7.7 1.2 3.3 1.8 <0.01 3.9 240 (0.79) 0.75 <0.5 (0.9) <10 4.9 14 <3
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト 59 85 180 110 0 0.58 0.77 0.17 0.22 0.37 1.4 0.26 1.8 1.7 0.92 0.99 0.3 0.31 1.3 <0.04 <0.1 5.6
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM -12 45 -120 30 0 0.84 0.87 0.039 0 0 0.93 0.028 0.96 1.7 0.92 1.1 0.26 0.25 1 (0.032) <0.05 5.3
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5 -15 31 -91 31 0 0.77 1.1 0.097 0.16 0.16 1 0.12 1.1 2.1 0.81 0.98 0.27 0.26 1 (0.029) (0.061) 4.8
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト 460 330 820 530 32 120 23 3.9 2.2 2.2 3.4 <0.01 3.4 180 140 1.3 (0.96) 1.6 <20 16 16 340
7 厨房（食堂） ダスト 170 120 170 200 51 14 26 4.5 6.8 7.5 1.6 0 2.3 100 0.9 0.23 0.064 (0.012) <0.1 (0.13) 2.1 2.1
7 厨房（食堂） SPM 110 81 -160 200 49 21 32 5.6 8.3 7.6 2.8 0.048 2.1 120 0.78 (0.076) 0.049 <0.03 <0.1 0.16 1.8 1.6
7 厨房（食堂） PM2.5 140 76 -50 130 49 21 32 7.1 10 9.1 3.7 0.67 3.5 120 0.97 (0.071) 0.05 <0.03 <0.1 0.18 2.1 1.8
8 電気炉（くず鉄） ダスト 310 320 670 460 0 5 3.3 0.34 0.55 0.55 0 0 <0.1 9.2 0.35 3.1 3.2 0.22 1.5 17 (0.5) 2.9
8 電気炉（くず鉄） SPM 78 210 -450 230 0 5.7 6.7 0.79 1.7 2.3 0.054 <0.005 0.65 15 0.35 2.3 2.4 (0.14) 1.1 12 (0.36) 3.2
8 電気炉（くず鉄） PM2.5 -160 120 -720 180 0 3.6 5.8 0.3 0 0.27 0 <0.006 0.27 9.7 <0.08 1.1 1.1 <0.08 (0.54) 5.4 (0.26) 1.3
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト -7.4 490 -620 1200 59 180 53 0 0 0.41 0 <0.02 0.39 320 1.7 (0.56) <0.8 (0.84) <20 4.7 (2.4) <5
9 ボイラー（重油） ダスト 1000 850 1100 250 0.0052 5.4 14 51 250 590 5.2 0.0078 350 320 2.9 1.5 0.24 0.25 2.4 0.081 <0.2 31
9 ボイラー（重油） SPM 1100 770 900 1100 0.32 6.2 25 59 330 900 7.1 1.4 580 420 3.1 1.5 0.2 0.23 2.1 0.11 <0.2 25
9 ボイラー（重油） PM2.5 370 1000 1900 1000 0 7 20 53 210 780 7.9 <0.005 580 290 3.6 (1.2) (0.16) (0.11) (0.6) <0.04 <0.3 20
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト 800 1100 1200 1700 87 210 75 35 0 420 0 <0.02 420 410 15 4.3 <0.7 1.6 <20 3.3 9.4 58

10 厨房（家庭） ダスト 1500 1000 610 730 0.13 230 390 11 51 60 4.9 0.2 14 680 0.52 0.97 0.76 (0.033) <0.2 0.36 2.6 5.7
10 厨房（家庭） SPM 1500 1300 70 420 0.032 330 570 19 78 84 13 0.29 19 1000 (0.56) (0.73) 0.73 (0.041) <0.3 0.24 2.8 6.7
10 厨房（家庭） PM2.5 1200 1100 59 310 0 250 430 20 66 66 13 0.49 13 770 (0.52) (0.29) 0.49 <0.03 <0.3 0.25 1.3 5.4
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト 20 39 11 90 0 0.71 0.4 0.092 0 0 0 0 <0.04 1.2 5 <0.1 <0.02 <0.02 <0.2 (0.047) <0.1 18
11 ガスタービン（都市ガス） SPM -52 25 -290 28 0 1.3 6.4 0.77 0 0.2 0.18 <0.002 0.38 8.5 1.2 (0.24) (0.078) 0.15 (0.49) 0.17 <0.1 6.8
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5 -37 21 -2100 73 0 1.4 2.3 0.31 0 0 0 <0.002 <0.07 4 0.54 <0.2 <0.03 <0.02 <0.2 (0.034) <0.1 2.9
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト 340 190 710 2000 260 67 46 3.7 0 0 0 <0.01 <0.01 370 (0.42) (0.34) <0.5 (0.35) <10 (0.89) (2.1) <3
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト 43000 12000 44000 16000 0 11 11 1.7 0 0.048 0.65 0 0.7 24 19 10000 1400 38 170 6.9 <0.8 30000
12 窯業炉（ガラスくず） SPM 38000 28000 42000 32000 0 21 22 3.1 0 0 <0.02 <0.02 <0.4 46 29 11000 1500 35 120 1.4 <0.9 32000
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5 43000 27000 46000 27000 0 23 24 3.5 0 3.2 <0.02 <0.02 3.2 51 39 9700 1200 29 180 (0.22) (1.7) 28000
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト 45000 40000 51000 48000 1700 550 190 98 27 40 0 <0.08 13 2500 66 9100 1400 22 (150) 14 <5 27000

単位（μg/フィルタ）→ 単位（μg/フィルタ）→
試料名 粒径 石英(本） PF(本） OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42-

13 自動車排ガス3（長期） ダスト 1640 920 (6.9) 65 22 12 7.9 71 1300 0 1400 110 1.7 <0.008 <0.04 <0.007 0.083 <0.005 1.7 0.33
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト 450 300 <4 18 10 8.7 0 43 300 0 340 37 0.97 0.061 <0.04 <0.007 1.2 0.25 3 1.3
15 粉じん（土壌） TSP 7170 9440 0 9 120 69 100 150 18 0.44 65 300 1.4 5 2 2.7 56 9.9 14 23
15 粉じん（土壌） SPM 4240 3460 0 10 140 72 120 180 14 1.3 70 350 0.76 0.84 1 2 36 6.7 9.8 8
15 粉じん（土壌） PM2.5 4260 3980 0 12 140 74 110 140 22 1 58 330 0.53 2.2 1.7 1.6 52 5.6 7.5 7.5
16 粉じん（道路粉じん） TSP 810 6610 0 6.1 56 20 17 32 19 0.47 35 98 0.49 0.17 0.64 0.39 7.6 0.25 <0.5 <0.3
16 粉じん（道路粉じん） SPM 3250 2640 0 27 150 74 93 120 25 2.7 57 340 0.78 4.2 6.7 2.1 53 5.2 6.4 7.7
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5 580 2140 0 13 67 43 38 49 16 0.08 27 160 0.43 1.5 2.5 0.94 23 2.1 2.2 2.8

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS

1



発生源調査結果一覧

NO. 試料名 粒径
1 ボイラー（都市ガス） ダスト
1 ボイラー（都市ガス） SPM
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
7 厨房（食堂） ダスト
7 厨房（食堂） SPM
7 厨房（食堂） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） ダスト
8 電気炉（くず鉄） SPM
8 電気炉（くず鉄） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト
9 ボイラー（重油） ダスト
9 ボイラー（重油） SPM
9 ボイラー（重油） PM2.5
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
10 厨房（家庭） ダスト
10 厨房（家庭） SPM
10 厨房（家庭） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト
11 ガスタービン（都市ガス） SPM
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） SPM
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト

試料名 粒径
13 自動車排ガス3（長期） ダスト
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト
15 粉じん（土壌） TSP
15 粉じん（土壌） SPM
15 粉じん（土壌） PM2.5
16 粉じん（道路粉じん） TSP
16 粉じん（道路粉じん） SPM
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS

単位（μg/m3）→ 単位（μg/
Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S) K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L)

0.53 <7 25 <0.8 <6 <10 <0.0002 <2 <0.01 0.29 0.057 2.8 0.005 <800000 <0.9 0.22 <0.007 <0.03 <0.009 <0.2 <2 <0.08
<0.3 <8 6 <2 <10 <20 <0.0005 <3 0.015 1.7 0.16 9.1 0.018 <2000000 8 0.29 <0.01 <0.06 <0.02 <0.3 <3 <0.2

0.82 <10 6.1 <2 <20 <20 <0.0008 <4 0.14 48 1.8 220 0.43 <2000000 <1 0.57 <0.02 <0.1 <0.02 <0.6 <5 0.6
<2 <20 <0.5 <7 <70 <50 <0.001 <9 <0.03 <0.3 <0.09 <10 <0.02 <5000000 <4 <0.7 <0.1 <0.2 <0.07 <1 <10 <0.5

1.1 <0.9 0.24 1.5 <2 <3 <0.00009 <0.3 0.0018 <0.01 0.033 0.82 <0.001 <300000 <0.1 0.19 <0.003 <0.01 0.02 <0.06 <0.7 <0.02
0.99 <0.9 0.41 1.3 <1 <2 0.00011 <0.3 0.0017 <0.01 0.04 1 <0.001 <300000 <0.1 0.27 <0.003 <0.01 0.02 <0.06 <0.7 <0.02

1 <1 1.1 1.3 <1 <2 <0.00008 <0.4 <0.002 <0.01 0.036 0.93 <0.001 <300000 <0.1 0.15 <0.003 <0.01 0.018 <0.05 <0.7 <0.02
21 <2 2.8 12 <6 <4 0.00013 <0.8 0.013 0.16 0.023 1.6 <0.001 <300000 <0.3 0.21 <0.007 <0.01 0.087 <0.06 <0.7 <0.04
13 <2 0.8 10 <6 7.1 0.00019 <0.8 0.019 2.2 0.39 5 0.014 <300000 0.61 0.41 <0.006 <0.02 0.057 <0.08 <0.8 <0.06
6 <2 0.95 4.1 <5 <3 <0.0001 <0.9 0.036 6.6 0.8 24 0.061 <300000 0.83 0.34 <0.005 <0.02 0.032 <0.1 <0.8 0.078
10 <20 <0.4 11 <50 <60 0.028 <7 <0.02 2.6 <0.08 18 <0.02 <4000000 <3 26 <0.1 <0.2 <0.09 <0.9 14 <0.5
18 <3 3.1 16 <6 <5 0.00014 <0.9 0.02 0.1 0.047 3.1 0.0031 <300000 <0.4 0.18 <0.007 <0.01 0.12 <0.06 <0.8 <0.05
18 <2 1.1 21 <7 <5 0.00021 <0.8 0.009 0.34 0.045 2.4 0.0045 <300000 <0.3 0.23 <0.008 <0.01 0.12 <0.07 <0.8 <0.05
19 <3 0.8 21 <8 <6 0.00021 <0.9 0.03 5.7 0.45 23 0.049 <300000 <0.4 0.3 <0.008 <0.02 0.12 <0.1 <0.9 <0.08
19 <20 4 21 <60 <50 0.0063 <6 0.036 2 0.12 16 <0.01 <4000000 <2 6.3 <0.09 <0.2 0.14 <1 <9 <0.4
1.1 0.76 2.5 <0.1 <2 4.5 <0.00009 <0.2 0.002 0.047 0.023 <1 <0.002 <400000 <0.09 0.13 <0.002 <0.01 0.0081 <0.09 <0.8 <0.03
0.68 0.79 0.29 <0.1 <3 4.5 <0.0001 <0.1 0.0014 0.22 0.026 <1 0.0026 <400000 <0.1 0.45 <0.002 <0.02 <0.004 <0.09 <0.8 <0.04
1.5 <0.6 0.17 <0.2 <3 3.2 <0.0001 <0.2 0.014 1 0.16 4 0.0096 <400000 <0.1 0.33 <0.002 <0.02 <0.004 <0.09 <0.8 <0.05

<1 11 2.9 <2 <50 46 <0.001 <2 <0.02 <0.2 0.072 <10 <0.02 <4000000 <1 <0.6 <0.02 <0.2 0.048 <0.9 <7 <0.4
0.67 1.3 4.6 <0.1 <2 5.6 0.00046 0.43 0.0081 0.074 0.096 2.7 0.0026 <300000 <0.09 0.21 0.025 0.02 0.011 <0.06 <0.6 <0.03
0.26 1.1 2.3 <0.09 <2 4 0.00019 0.27 0.0045 0.035 0.11 1.2 0.00089 <300000 <0.09 0.096 0.0087 0.011 <0.001 <0.02 <0.2 <0.008

<0.04 0.81 1.6 <0.08 <2 3.3 0.00012 0.21 0.0028 0.025 0.046 0.89 0.0016 <300000 <0.08 0.091 0.0075 0.0098 <0.001 <0.02 <0.3 <0.008
<0.9 <9 21 <2 <40 30 0.00089 <2 0.017 <0.1 0.33 <10 <0.01 <3000000 <1 <0.5 0.058 <0.1 0.26 <0.8 <7 <0.4
<0.05 <0.5 0.44 <0.1 <2 1.9 <0.0001 <0.1 <0.0007 <0.03 0.0062 <1 <0.002 <300000 <0.09 0.12 <0.003 <0.02 0.0062 <0.09 <1 <0.07
<0.05 0.57 <0.007 <0.1 <2 2.8 <0.00003 <0.1 <0.0005 0.0094 0.015 <0.3 <0.0006 <300000 <0.07 0.042 <0.0007 <0.004 <0.001 <0.02 <0.2 <0.008
<0.05 0.46 0.024 <0.1 <2 3.2 <0.00003 <0.1 0.0011 0.019 0.013 <0.4 <0.0006 <300000 <0.06 0.034 <0.0007 <0.004 <0.001 <0.03 <0.2 <0.007

4.7 3.7 5.1 25 <10 8.9 <0.0006 <0.8 0.016 0.66 3.4 31 0.0081 <800000 1.1 84 0.0096 <0.1 0.35 <0.5 <6 <0.2
1.3 2.6 2.3 9.6 <7 8.3 <0.0001 <0.5 0.0077 0.39 1.6 13 0.0032 <800000 0.56 30 0.0031 <0.02 0.1 <0.1 <1 <0.03

<0.1 1.5 1.1 2.2 <7 8.6 <0.0001 <0.4 0.0042 0.16 0.7 6.6 0.0021 <800000 0.3 14 0.0027 <0.02 0.04 <0.08 <1 <0.03
<2 22 4.1 <4 <80 81 <0.003 <4 0.025 <0.5 1.4 <30 <0.04 <7000000 <2 8.8 <0.07 <0.4 0.24 <3 <20 <2

0.75 <5 12 <0.6 <10 14 <0.0008 <1 2.2 0.49 0.19 23 0.025 <2000000 <0.9 0.91 0.017 <0.1 <0.02 <0.6 <7 <0.4
<0.2 <5 3.4 <0.7 <9 17 0.00035 <1 1.7 2.2 0.67 13 0.034 <2000000 <0.8 0.54 0.0044 0.031 <0.007 <0.1 <1 <0.05
<0.4 <6 1.8 <0.7 <20 17 0.00032 <1 2.4 1.4 0.36 34 0.021 <2000000 <0.9 0.42 0.0066 <0.03 <0.01 <0.2 <2 <0.07
<3 26 8.6 <6 <200 120 <0.004 <7 1.9 <0.8 0.38 <50 <0.06 <10000000<3 <2 <0.09 <0.6 <0.1 <3 <30 <2

0.65 0.64 0.45 0.31 <3 2.3 <0.0002 <0.2 0.0032 <0.03 0.016 <2 <0.003 <400000 <0.1 0.17 0.006 <0.03 0.015 <0.2 <1 <0.1
1.1 1.4 0.089 <0.2 <4 4.3 <0.00006 <0.3 0.005 0.069 0.037 <0.6 <0.001 <600000 <0.2 0.11 0.0042 0.0071 <0.003 <0.05 <0.4 <0.02
0.28 1.5 0.12 <0.2 <4 4 <0.00005 <0.2 0.0054 0.055 0.016 <0.8 <0.001 <500000 <0.1 0.071 0.0037 0.014 <0.003 <0.05 <0.4 <0.01

<0.05 0.52 1.8 <0.1 <2 1.7 <0.0001 <0.1 0.0022 0.034 0.013 <1 0.014 <300000 <0.07 0.11 <0.002 <0.01 0.0075 <0.08 <0.7 <0.03
<0.06 0.84 0.23 <0.1 <3 2.9 <0.00005 0.21 0.005 0.28 0.053 1.5 0.009 <300000 <0.08 0.13 0.0014 0.062 <0.001 <0.03 <0.2 <0.01
<0.05 0.79 0.088 <0.1 <2 2.9 <0.00004 <0.1 0.0014 0.046 0.017 <0.5 0.0056 <300000 <0.07 0.16 <0.0009 0.07 <0.002 <0.04 <0.2 <0.01
<1 <9 0.28 <2 <60 54 <0.001 <3 0.034 <0.3 0.072 <20 <0.03 <4000000 <1 <1 <0.04 <0.3 0.088 <1 <10 <1

2600 19 3 <5 380 50 <0.001 <4 0.44 8.8 0.12 <10 <0.02 <2000000 <2 8.8 10 55 <0.1 2.4 <8 23
6100 <50 5.3 <20 790 120 <0.0006 <20 1.1 13 0.31 <7 0.014 <2000000 <8 13 20 98 <0.1 3.3 <5 35
6500 <50 6.1 <20 1000 150 <0.0006 <20 1.1 12 0.5 <7 0.021 <2000000 <8 12 18 88 <0.1 3.3 <4 32
8300 <100 8.6 <40 1500 540 <0.01 <30 1.4 24 <0.5 <100 <0.2 <20000000<20 26 39 170 <2 <8 <90 190

単位（μg/フィルタ）→ 単位（μg/
Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S) K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L)

5.8 <4 21 24 <20 5.8 <0.0005 <1 <0.009 <0.08 <0.02 <5 <0.009 <500000 <0.7 0.75 <0.01 <0.08 0.029 <0.3 <4 <0.1
5.9 <5 26 8.7 <20 <6 <0.0006 <1 <0.009 <0.07 <0.02 <6 <0.009 <2000000 <0.7 0.74 <0.01 <0.08 0.027 <0.4 <4 <0.2
35 79 770 13 <20 290 0.16 59 2.7 0.4 12 390 0.16 <2000000 <4 0.81 0.037 <0.06 0.43 <0.3 <4 <0.09
8.8 <30 310 4.7 <30 100 0.069 28 1.1 0.16 4.9 170 0.071 <2000000 <6 <0.3 0.015 <0.07 0.19 <0.3 <5 <0.1
16 41 350 4.8 31 140 0.066 29 1.1 0.2 5.3 160 0.07 <2000000 <5 1.5 0.022 <0.07 0.15 <0.3 <4 <0.1
25 46 310 12 39 230 0.055 29 0.76 0.7 6.1 180 0.077 <2000000 <2 9 0.03 <0.04 0.12 <0.2 <3 <0.07
13 31 180 6 <30 96 0.035 <20 0.48 0.33 3.3 110 0.044 <2000000 <7 3.8 0.021 <0.08 0.073 <0.4 <6 <0.1
8 23 150 3.6 <30 75 0.031 11 0.46 0.19 2.5 80 0.035 <2000000 <4 2 0.013 <0.06 0.066 <0.3 <4 <0.09
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発生源調査結果一覧

NO. 試料名 粒径
1 ボイラー（都市ガス） ダスト
1 ボイラー（都市ガス） SPM
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
7 厨房（食堂） ダスト
7 厨房（食堂） SPM
7 厨房（食堂） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） ダスト
8 電気炉（くず鉄） SPM
8 電気炉（くず鉄） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト
9 ボイラー（重油） ダスト
9 ボイラー（重油） SPM
9 ボイラー（重油） PM2.5
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
10 厨房（家庭） ダスト
10 厨房（家庭） SPM
10 厨房（家庭） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト
11 ガスタービン（都市ガス） SPM
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） SPM
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト

試料名 粒径
13 自動車排ガス3（長期） ダスト
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト
15 粉じん（土壌） TSP
15 粉じん（土壌） SPM
15 粉じん（土壌） PM2.5
16 粉じん（道路粉じん） TSP
16 粉じん（道路粉じん） SPM
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS

/m3）→
Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L) Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L)

<0.02 <0.2 <0.002 <0.004 <0.9 <0.002 <0.02 <0.0003 <0.01 <0.00009 <9 <60 <0.002 <0.08 <0.003 <0.005 <0.01 <0.004
<0.03 <0.5 <0.005 <0.009 <2 <0.004 <0.04 <0.0005 <0.02 <0.0002 <20 <100 <0.004 <0.2 <0.005 <0.009 <0.03 <0.007
<0.05 <0.6 <0.005 <0.02 <3 <0.004 <0.1 <0.0009 <0.02 <0.0002 <20 <200 <0.007 <0.3 <0.008 <0.01 0.055 <0.01
<0.1 <1 <0.01 <0.03 <7 <0.01 <0.1 <0.002 <0.06 <0.0005 <1000 <400 <0.02 <0.6 <0.02 <0.03 <0.2 <0.02
<0.007 <0.07 0.0023 <0.002 <0.5 0.0016 <0.008 <0.00009 <0.004 <0.00003 <4 <20 <0.0006 <0.02 <0.001 <0.002 <0.005 <0.001
<0.007 <0.07 0.0026 <0.002 <0.5 0.0018 <0.008 <0.00009 <0.004 <0.00003 <4 <20 <0.0006 <0.02 <0.001 <0.002 <0.006 <0.001
<0.007 <0.07 0.0024 <0.002 <0.5 0.0013 <0.008 <0.00008 <0.004 <0.00003 <3 <20 <0.0006 <0.02 <0.001 <0.002 <0.005 <0.001
<0.006 <0.1 <0.001 <0.002 <0.6 <0.001 <0.008 <0.0002 <0.004 0.00026 <10 <50 <0.001 <0.06 <0.001 <0.002 <0.01 <0.001
<0.007 <0.1 0.0011 <0.002 <0.5 <0.001 <0.01 <0.0002 <0.004 0.000055 <10 <50 <0.002 <0.06 <0.001 <0.002 <0.01 <0.002
<0.008 <0.1 <0.001 <0.002 <0.5 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.003 <0.00005 <9 <40 <0.002 <0.07 <0.001 <0.002 <0.009 <0.002
<0.1 <1 0.016 <0.03 30 <0.01 <0.1 <0.002 <0.05 <0.0005 <900 <300 <0.01 <0.4 0.022 <0.02 <0.3 0.035
<0.007 <0.2 <0.001 <0.002 <0.7 <0.001 <0.008 <0.0002 <0.004 0.0012 <10 <60 <0.002 <0.07 <0.001 <0.002 <0.01 <0.001
<0.007 <0.2 <0.001 <0.002 <0.6 <0.001 <0.009 <0.0002 <0.004 0.000088 <20 <60 <0.002 <0.07 <0.001 <0.002 <0.01 <0.002
<0.009 <0.2 0.0027 <0.003 <0.7 <0.001 <0.02 <0.0003 <0.004 <0.00007 <20 <60 <0.002 <0.08 <0.001 <0.002 <0.01 <0.002
<0.09 <1 0.011 <0.02 11 <0.009 <0.1 0.0039 <0.04 <0.0004 <700 <400 <0.01 <0.5 <0.01 <0.02 <0.2 <0.02
<0.008 <0.08 0.0018 <0.002 <0.3 <0.0009 <0.01 <0.0001 <0.006 <0.00003 1 <20 <0.0004 <0.01 <0.001 <0.003 <0.004 <0.002
<0.008 <0.1 0.0017 <0.002 <0.5 <0.001 <0.01 <0.0001 <0.005 <0.00004 <1 <10 <0.0004 <0.01 <0.001 <0.003 <0.004 <0.002
<0.009 <0.1 0.0014 <0.002 <0.5 <0.001 <0.01 <0.0001 <0.006 0.0012 1.2 <10 <0.0004 <0.02 <0.001 <0.003 <0.004 <0.002
<0.08 <1 0.011 <0.02 <5 <0.01 <0.1 <0.001 <0.06 <0.0004 <10 <200 <0.004 <0.2 <0.01 <0.02 <0.04 <0.02
<0.006 <0.08 0.0041 <0.002 0.42 0.0017 <0.008 0.00014 <0.004 <0.00003 1.3 <10 <0.0004 <0.02 <0.001 <0.002 0.011 <0.001
<0.002 <0.02 0.0016 <0.0006 <0.2 0.00047 <0.002 0.000038 <0.001 0.00014 0.43 <10 <0.0003 <0.01 <0.0004 <0.0007 0.0045 <0.0004
<0.003 <0.03 0.0019 <0.0007 <0.2 0.00044 <0.002 0.00032 <0.001 0.000028 0.44 <10 <0.0003 <0.01 <0.0004 <0.0007 0.0027 <0.0004
<0.07 <1 0.011 <0.02 <4 <0.01 <0.09 <0.001 <0.04 <0.0004 <10 <200 <0.006 <0.2 <0.01 <0.02 <0.04 <0.01
<0.01 <0.2 <0.002 <0.002 <0.7 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.005 <0.00007 <1 <10 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.003 <0.004 <0.002
<0.002 <0.02 <0.0002 <0.0007 <0.2 <0.0003 <0.002 <0.00002 <0.002 0.000038 0.37 <8 <0.0003 <0.01 <0.0003 <0.0008 <0.001 <0.0004
<0.002 <0.02 0.00025 <0.0006 <0.1 <0.0003 <0.002 <0.00002 <0.002 <0.000009 0.35 <10 <0.0003 <0.01 <0.0003 <0.0007 <0.001 <0.0004
<0.06 <0.5 0.058 <0.02 <4 <0.004 <0.06 <0.0008 <0.01 <0.0002 <4 <70 0.0087 <0.07 <0.009 <0.006 <0.02 <0.01

0.017 <0.1 0.023 <0.006 <0.8 <0.0008 <0.009 <0.0001 <0.005 <0.00005 2.4 <50 0.0035 <0.05 <0.002 <0.003 <0.004 <0.002
<0.01 <0.1 0.011 <0.004 <0.6 <0.001 <0.008 <0.0001 <0.004 <0.00004 2.2 <40 0.0019 <0.04 <0.002 <0.002 <0.004 <0.002
<0.2 <4 <0.04 <0.05 <20 <0.03 <0.3 <0.005 <0.1 <0.002 <40 <400 <0.009 <0.3 <0.04 <0.05 <0.1 <0.05
<0.06 <1 <0.01 <0.01 <3 0.04 <0.09 <0.001 <0.04 <0.0004 <9 <70 <0.003 <0.1 <0.01 <0.02 <0.03 <0.01
<0.01 <0.1 0.0027 <0.004 <0.7 0.0038 <0.01 <0.0002 <0.008 <0.00005 2 <60 <0.003 <0.1 <0.002 <0.004 <0.008 <0.002
<0.02 <0.2 0.0026 <0.006 <1 <0.003 <0.02 <0.0003 <0.01 <0.00008 3.1 <80 <0.004 <0.1 <0.003 <0.008 <0.01 <0.004
<0.3 <5 <0.06 <0.05 <20 <0.04 <0.4 <0.007 <0.2 <0.002 <70 <600 <0.01 <0.5 <0.05 <0.09 <0.2 <0.07
<0.01 <0.2 <0.002 <0.003 <0.9 <0.002 <0.02 <0.0003 <0.01 <0.00009 <2 <20 <0.0004 <0.01 <0.002 <0.004 <0.007 <0.003
<0.004 <0.05 0.0006 <0.001 <0.3 <0.0008 <0.004 <0.00006 <0.003 <0.00002 <0.9 <20 <0.0006 <0.02 <0.0006 <0.001 <0.003 <0.0008
<0.004 <0.05 0.00062 <0.001 <0.3 <0.0005 <0.004 <0.00005 <0.003 <0.00002 <0.8 <20 <0.0005 <0.02 <0.0006 <0.002 <0.003 <0.0007
<0.008 <0.09 0.0015 <0.002 <0.4 <0.0008 <0.009 <0.0001 <0.005 <0.00003 <0.6 <10 <0.0003 <0.01 <0.001 <0.003 <0.003 <0.002
<0.003 <0.03 0.00035 <0.0008 <0.2 <0.0004 <0.003 <0.00004 <0.002 <0.00001 <0.5 <10 <0.0003 <0.01 <0.0004 <0.0009 <0.002 <0.0005
<0.003 <0.03 <0.0003 <0.0008 <0.2 <0.0004 <0.003 <0.00004 <0.002 <0.00001 <0.5 <10 <0.0003 <0.01 <0.0004 <0.0009 <0.002 <0.0005
<0.1 <2 <0.02 <0.03 <8 <0.02 <0.2 <0.003 <0.08 <0.001 <30 <200 <0.006 <0.2 <0.02 <0.04 <0.08 <0.03

0.22 2.6 1.7 0.26 <7 <0.03 <0.2 <0.004 <0.05 0.0097 310 <300 <0.008 <0.3 <0.01 <0.02 <0.3 <0.02
0.39 4.2 2.9 0.44 <4 <0.02 <0.1 <0.002 <0.03 0.03 <90 <1000 <0.04 <1 <0.008 <0.02 <0.2 <0.01
0.36 4.4 2.5 0.39 <4 <0.02 <0.1 <0.002 <0.03 0.026 <100 <1000 <0.04 <1 <0.008 <0.02 <0.2 <0.01

<0.8 <70 6.3 0.84 <70 <0.6 <2 <0.09 <0.5 0.045 1500 <2000 <0.06 <2 <0.1 <0.2 <2 <0.2
/フィルタ）→

Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L) Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L)
<0.04 <0.4 0.0069 <0.009 <2 <0.003 <0.05 <0.0005 <0.03 <0.0001 4.4 <100 <0.003 <0.1 <0.006 <0.01 <0.02 <0.007
<0.04 <0.3 <0.003 <0.01 <2 <0.003 <0.05 <0.0005 <0.03 <0.0001 5.1 <100 <0.003 <0.1 <0.006 <0.01 <0.02 <0.008
<0.05 <0.4 0.0088 <0.01 <2 0.072 0.16 0.014 0.0057 <0.0001 19 <200 <0.007 <0.4 0.015 <0.007 <0.01 0.017
<0.07 <0.5 <0.005 <0.02 <3 0.031 0.069 0.0087 <0.002 <0.0002 7.2 <300 <0.007 <0.5 <0.007 <0.01 <0.02 0.0086
<0.06 <0.4 0.02 <0.01 <3 0.039 0.086 0.0088 0.003 <0.0001 12 <300 <0.008 <0.4 0.0077 <0.008 <0.01 0.011
<0.04 <0.3 0.075 <0.009 <2 0.06 0.14 0.0074 0.0032 0.00035 29 <200 <0.006 <0.3 0.014 <0.006 0.022 0.016
<0.08 <0.6 0.045 <0.02 <3 0.035 0.071 0.0062 <0.002 <0.0002 14 <300 <0.009 <0.5 <0.008 <0.01 <0.02 0.01
<0.05 <0.4 0.019 <0.01 <2 0.02 0.059 0.0049 <0.02 <0.0001 7.9 <200 <0.007 <0.3 0.0065 <0.009 <0.01 0.0061
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発生源調査結果一覧
単位（μg/m3）→ 単位（μg/m3）→

対象施設 粒径 石英(本） PF(本） 石英(予備）PF（予備) OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42-
17 ボイラー（木くず） ダスト 46000 22000 43000 31000 78 900 1000 1500 12000 25000 (38) 0 13000 15000 37 730 1300 19 380 2100 40 380
17 ボイラー（木くず） SPM 40000 19000 45000 29000 120 1100 960 1700 12000 25000 (51) 0 13000 16000 48 690 1200 17 300 1900 39 520
17 ボイラー（木くず） PM2.5 35000 6400 10000 18000 110 1300 840 1100 7600 20000 (50) 0 12000 11000 54 510 870 10 190 1400 26 370
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト 39000 17000 24000 32000 560 3300 (1200) 970 0 25000 (210) 0 25000 6000 320 610 900 (2.0) <20 1500 53 320
18 ボイラー（都市ガス） ダスト 20 30 190 140 0.25 1.1 3.9 (0.53) 0 0.36 (0.27) 0 0.63 5.8 1.1 0.15 0.054 0.019 0.16 <0.05 (0.058) 3.0
18 ボイラー（都市ガス） SPM 46 23 -3000 99 0 6.7 (5.6) (1.9) 0 0.37 <0.7 0 (0.37) (14) 1.7 2.5 0.90 0.75 3.7 1.0 4.1 24
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5 81 26 -3000 47 0 6.7 (6.0) (1.5) 0 0 <0.7 0 <0.7 (14) 1.0 0.37 0.22 0.11 1.0 0.41 2.9 4.1
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト 430 73 1500 64 64 220 (48) (13) 0 4.4 <5 0 (4.4) 350 14 <0.4 (0.38) <0.09 <0.9 0.67 26 <3
19 ガス機関（都市ガス） ダスト 38 31 -5.7 84 0.17 (0.66) <0.6 (0.25) 0 0.58 (0.23) 0.086 0.9 (1.1) 0.58 0.41 0.25 0.073 2.7 <0.05 (0.072) 7.3
19 ガス機関（都市ガス） SPM 16 31 78 80 0.29 2.1 (3.2) 2 0 2.3 2.5 1.5 6.3 7.6 2.0 0.49 0.12 0.11 2.0 0.25 0.25 9.8
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5 8.7 24 11 -16 0 2.5 (2.0) (1.0) 0 1 1.2 0.023 2.2 5.5 2.8 0.20 0.092 0.035 2.2 <0.01 (0.065) 13
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト 540 96 860 120 60 240 (40) (10) 0 0.48 (7.0) 0 (7.5) 350 19 <0.5 (0.46) <0.09 <0.9 0.71 37 (4.1)
20 喫煙所（タバコ） ダスト 780 620 860 570 56 240 110 6.6 68 81 4.2 0.18 17 480 0.23 0.36 6.3 0.038 0.29 3.5 1.8 2.1
20 喫煙所（タバコ） SPM 610 280 640 410 6.1 190 150 21 67 81 19 2.4 35 430 0.37 0.27 5.0 (0.033) (0.18) 2.7 1.6 1.8
20 喫煙所（タバコ） PM2.5 600 310 550 430 1.3 150 140 18 60 70 19 1.9 31 370 0.43 0.26 5.0 (0.026) <0.2 2.7 1.5 1.9
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト 2200 1600 2800 1900 72 490 460 120 260 150 160 17 67 1400 8.3 (0.80) 6.2 (0.11) <0.9 6.2 6.2 (4.9)
21 船舶（重油） ダスト 4900 7500 4500 10000 110 210 (150) 240 340 2100 3100 16 4900 1100 58 17 5.5 1.1 26 (6.0) <5 160
21 船舶（重油） SPM 15000 10000 15000 11000 61 3100 890 560 620 1700 4800 110 6000 5200 440 30 15 9.4 62 <1 19 2300
21 船舶（重油） PM2.5 16000 15000 14000 11000 290 3600 1400 630 570 1500 4600 71 5600 6500 260 19 10 2.6 34 <1 (11) 1700
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト 2000 13000 11000 10000 2400 4700 (1700) (630) 0 840 3100 120 4100 9400 700 (55) (35) <5 <50 21 (44) 750
22 ボイラー（重油） ダスト 300 290 98 150 0 2.9 0 (0.57) 0 6 36 0 42 3.5 22 0.78 0.23 0.072 0.6 <0.09 (0.12) 72
22 ボイラー（重油） SPM 87 120 62 140 0 5.4 <2 (0.95) 0 5.1 28 0 33 6.4 22 1.0 0.39 0.29 1.4 <0.02 <0.09 68
22 ボイラー（重油） PM2.5 -86 120 -75 140 0.91 4.8 (2.3) <0.6 0 4.5 29 0 34 8 23 0.79 0.30 0.085 (0.51) <0.02 <0.09 76
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト 830 150 730 200 290 200 <30 <10 0 0.61 0 0 0.61 490 20 (1.7) (1.3) <0.2 (1.8) 4.1 (1.8) 43
23 野焼き（稲わら） ダスト 29000 24000 28000 32000 1400 5900 3600 390 3700 4600 110 15 1000 15000 80 8.5 320 0.46 5.9 500 21 430
23 野焼き（稲わら） SPM 21000 12000 23000 19000 49 5300 3400 550 2700 3700 360 20 1400 12000 44 3.8 230 (0.19) (3.3) 420 18 200
23 野焼き（稲わら） PM2.5 22000 6100 25000 19000 1500 4800 3600 480 3000 4000 360 17 1400 13000 68 3.5 240 <0.2 <3 570 31 230
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト 23000 26000 35000 39000 1300 5700 4800 2100 3700 2800 3400 510 3000 18000 460 (22) 220 (3.3) <30 900 (30) (240)
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト 22000 18000 9000 21000 59 5300 2300 530 2000 3500 440 26 2000 10000 32 13 120 11 73 100 21 200
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM 19000 12000 7800 9100 1600 3700 2900 620 2100 3700 750 52 2400 11000 99 14 91 3.5 23 280 31 220
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5 19000 14000 9600 6900 160 4500 2800 590 1900 3600 850 57 2600 10000 60 9.3 100 2.9 22 170 27 230
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト 26000 25000 6400 28000 1100 7500 7500 3100 3000 3400 4900 710 6000 22000 290 (33) 120 <4 <40 160 (36) (180)
25 建設機械（軽油） ダスト 3800 7500 930 1300 45 220 200 (34) 0 39 2000 400 2400 500 15 7.4 3.7 0.88 23 (5.4) (11) 25
25 建設機械（軽油） SPM 3400 2300 300 300 6.2 910 420 180 0 170 740 1700 2600 1500 83 (10) 4.2 <0.5 <8 46 26 (14)
25 建設機械（軽油） PM2.5 1600 2800 590 310 0.62 640 (310) (97) 0 50 500 1300 1900 1000 55 <3 2.8 <0.5 <8 (4.0) (14) <10
26 鉄道（車輪・線路） ダスト 220 200 230 210 0.61 3.1 5.3 2.8 0 2.8 3.1 0.7 6.6 12 0.71 0.32 0.3 0.041 1.0 0.46 1.8 2.9
26 鉄道（車輪・線路） SPM 200 200 210 210 0.46 3.1 5.2 2.1 0 2.6 3.3 0.74 6.6 11 0.73 0.25 0.39 0.038 0.89 0.42 1.8 2.8
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5 100 95 110 91 0.6 4.1 3.3 1.5 0 1.6 2.2 0.28 4.1 9.5 0.74 0.15 0.29 0.023 0.51 0.3 1.4 2.3
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト 29 18 36 34 3.5 7.7 3.7 2 0.38 1.3 2 0.72 3.6 17 0.62 (0.065) (0.028) 0.017 0.2 0.13 0.33 1.7
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM 30 18 39 43 1.7 11 3.2 1.5 0.42 0.63 0.93 0.18 1.3 18 0.57 (0.050) (0.022) 0.012 0.095 (0.062) 0.17 1.6
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5 26 13 33 33 2.3 11 3 1.3 0.22 0.55 1 0.22 1.6 18 0.55 <0.03 (0.020) 0.0065 0.085 (0.027) (0.14) 1.6
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト 30000 27000 24000 28000 480 3900 1700 430 280 1400 17000 29 18000 6800 61 74 (11) 5.7 70 21 180 (52)
28 自動車排ガス6（未規制） SPM 23000 23000 25000 19000 270 5200 2300 650 40 1600 17000 43 19000 8500 91 (14) 9.6 (1.9) (65) 22 140 (48)
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5 21000 26000 23000 8600 140 5700 1900 480 0 1100 13000 0 14000 8200 100 (9.6) 7.4 <2 (57) (8.7) 140 (96)
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト 22000 20000 12000 18000 8100 3600 (990) (260) 0 360 11000 390 12000 13000 130 <10 (13) <3 (46) 12 150 <90

単位（μg/フィルタ）→ 単位（μg/mg）→
対象施設 粒径 石英① 石英② 石英③ OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42-

29 ボイラー（重油） ダスト 2500 2400 2800 <70 <60 <40 <20 12 63 <7 0 (51) <200 <2.8 (1.5) <1.4 <0.28 <1.5 <1.1 <2.3 (70)
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト 700 500 500 <300 <200 <200 <40 0 <30 39 <0.07 (39) <700 <8.8 <4.4 <4.4 <0.88 <4.4 <3.5 <7.0 57
31 金属溶解炉 ダスト 1400 900 <5 (36) <90 <20 0 <7 <5 0 <20 <200 <4.7 <2.3 <2.3 <0.47 <3.2 <1.9 <3.7 <3.7
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト 9600 9300 0.034 <3 (7.0) 19 0 13 12 1.1 26 26 <0.61 <1.5 <2.0 <0.56 (20) <32 <0.48 4.5
33 ディーゼル機関（重油） ダスト 19000 23500 7.1 7.7 (4.6) 16 0.02 230 700 (0.12) 930 35 <0.26 <0.13 <0.13 <0.043 <22 <0.10 <0.21 1
34 骨材乾燥炉 ダスト 27800 25200 0.09 <2 <2 3.3 5.8 8.5 21 0.083 23 (9.1) <0.24 <0.12 <0.12 0.18 5.5 <0.097 <0.19 1.6
35 ディーゼル機関（重油） ダスト 12700 12000 <3 (5.0) <6 31 4.2 320 320 <2 630 (40) <0.56 <0.28 <0.28 <0.056 1.5 <0.22 <0.45 5.2
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト 1100 1400 <80 <70 <70 <20 0 <20 <20 0 <30 <300 <5.9 <3.0 <3.0 <0.59 (5.8) (5.0) <4.7 <4.7
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト 301300 224100 <2 <5 <6 <2 <10 <10 <0.3 0.011 <0.4 <30 <0.18 <0.15 <0.22 (1.9) <0.87 <0.28 (0.48) <8.6
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト 17200 16700 <0.7 (6.7) (20) 17 <3 35 6.2 1 42 (44) <0.39 <0.56 <0.21 <0.80 (27) <33 <0.44 15
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト 49200 59000 0.066 <2 <2 <1 0.012 <0.6 <0.4 0.022 <0.9 <4 (0.18) 2 0.41 0.13 13 <0.077 <0.093 37
40 金属溶解炉（重油） ダスト 2200 18900 <6 <40 <40 <30 3.6 <20 <8 0 <30 <200 (7.9) <2.7 (4.8) 1.5 <2.1 (40) <2.5 <2.5
41 金属溶解炉（重油） ダスト 3600 2600 <10 <50 <30 <30 9.4 (26) 33 0.056 (49) <200 (2.9) <1.7 4.4 8.1 <1.0 (36) <1.6 <1.6
42 火山灰 TSP 0 0.099 0.62 0.3 0.55 0.41 0.14 0.00094 0.55 1 <0.07 0.37 0.1 0.15 1.9 0.18 (0.033) 6.3
43 自動車排ガス8 ダスト 40 140 (80) <80 22 0 0 100 230 330 (240) 24 <0.11 <1.2 3.5 <0.95 <1.9 130 <0.58
44 自動車排ガス9 ダスト 210 18 (29) (23) 6.4 0 36 580 5.4 620 (78) 3 <0.021 (0.52) <0.017 2.4 (1.1) 13 <0.11

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS
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発生源調査結果一覧

対象施設 粒径
17 ボイラー（木くず） ダスト
17 ボイラー（木くず） SPM
17 ボイラー（木くず） PM2.5
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト
18 ボイラー（都市ガス） ダスト
18 ボイラー（都市ガス） SPM
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
19 ガス機関（都市ガス） ダスト
19 ガス機関（都市ガス） SPM
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト
20 喫煙所（タバコ） ダスト
20 喫煙所（タバコ） SPM
20 喫煙所（タバコ） PM2.5
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト
21 船舶（重油） ダスト
21 船舶（重油） SPM
21 船舶（重油） PM2.5
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト
22 ボイラー（重油） ダスト
22 ボイラー（重油） SPM
22 ボイラー（重油） PM2.5
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
23 野焼き（稲わら） ダスト
23 野焼き（稲わら） SPM
23 野焼き（稲わら） PM2.5
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト
25 建設機械（軽油） ダスト
25 建設機械（軽油） SPM
25 建設機械（軽油） PM2.5
26 鉄道（車輪・線路） ダスト
26 鉄道（車輪・線路） SPM
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト
28 自動車排ガス6（未規制） SPM
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト

対象施設 粒径
29 ボイラー（重油） ダスト
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト
31 金属溶解炉 ダスト
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
33 ディーゼル機関（重油） ダスト
34 骨材乾燥炉 ダスト
35 ディーゼル機関（重油） ダスト
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト
40 金属溶解炉（重油） ダスト
41 金属溶解炉（重油） ダスト
42 火山灰 TSP
43 自動車排ガス8 ダスト
44 自動車排ガス9 ダスト

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS

単位（μg/m3）→ 単位（μg/
Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S) K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L)

510 <200 160 1800 1900 450 <0.004 <40 <0.3 24 8.8 210 0.34 <30000000<20 74 <0.3 <0.6 19 2.5 <30 <2
440 <100 81 1600 1300 430 <0.004 <30 <0.2 2.2 4.7 42 <0.08 <30000000<20 65 <0.2 <0.6 16 2.5 <20 <2
130 <100 21 520 620 <200 <0.004 <20 <0.1 1.9 1.5 <30 <0.07 <30000000<20 18 <0.2 <0.6 5.4 <2 <20 <2
470 <200 <4 1500 1500 <400 <0.008 <50 <0.3 0.96 1.4 <60 0.22 <60000000<30 49 <0.4 <1 13 <4 <40 <4
2.3 <1 3.8 1.2 <4 9.9 <0.00005 <0.4 0.0042 0.088 0.092 0.67 0.0019 <300000 <0.2 0.039 <0.001 <0.006 <0.002 <0.02 <0.3 <0.02
0.56 <2 0.39 <0.7 <5 5.9 <0.0001 <0.4 <0.002 0.074 <0.007 0.91 0.0022 <800000 <0.3 0.13 <0.004 <0.01 <0.006 <0.04 <0.6 <0.06

<0.1 <2 0.16 <0.5 <6 8.8 <0.0001 <0.4 <0.002 <0.01 0.013 <0.8 <0.002 <800000 <0.4 0.18 <0.003 <0.01 <0.006 <0.04 <0.5 <0.06
3.2 <8 4.3 8.5 <30 240 <0.0005 <2 0.023 <0.05 0.085 <4 <0.008 <4000000 <1 1.2 <0.02 <0.06 <0.03 <0.2 <3 <0.3
0.09 <1 3.7 <0.2 <2 1.4 <0.00007 <0.3 <0.003 0.42 0.031 4.5 0.057 <300000 <0.2 0.26 <0.001 <0.006 <0.002 <0.03 <0.3 <0.02
0.14 <0.9 0.41 <0.2 <2 <1 <0.00006 <0.2 <0.001 0.055 0.0085 2.2 0.048 <300000 <0.2 0.41 <0.001 <0.006 <0.002 <0.03 <0.3 <0.02

<0.05 <0.8 0.17 <0.2 <2 <1 <0.00006 <0.2 <0.0010 0.02 0.015 0.9 0.028 <300000 <0.1 0.095 <0.001 <0.006 <0.002 <0.03 <0.3 <0.02
<0.6 <10 3.2 3.4 <30 <10 <0.0005 <3 <0.02 <0.06 0.091 <4 0.017 <4000000 <2 <0.2 <0.02 <0.07 <0.03 <0.3 <3 <0.3

0.47 <2 2.7 5 6.4 <3 <0.0001 <0.5 <0.003 0.28 0.031 2.3 0.0051 <300000 <0.3 0.085 <0.002 <0.02 0.034 <0.07 <0.8 <0.04
<0.1 <2 0.053 2 6.1 <3 <0.0002 <0.4 <0.002 0.64 0.022 2.8 0.0074 <700000 <0.3 <0.1 <0.004 <0.03 0.0095 <0.1 <2 <0.07

0.21 <2 0.18 3.2 <5 <3 <0.0002 <0.3 <0.002 0.03 <0.009 4.6 <0.004 <700000 <0.3 <0.1 <0.004 <0.03 0.0099 <0.1 <2 <0.06
0.76 <10 8 11 36 <10 0.004 <3 0.028 <0.2 0.09 <10 <0.02 <4000000 <2 <0.6 <0.02 <0.2 <0.04 <0.7 <9 <0.3
32 <100 270 <20 <300 160 <0.01 <30 6.2 86 8.2 290 1.1 <30000000<20 11 <0.2 <2 <0.3 <8 <90 <3
22 <100 24 <30 <200 110 <0.01 92 4.2 6.7 1.1 <100 <0.2 <30000000<20 12 <0.2 <2 <0.3 <7 <80 <3

<5 <90 15 <20 <200 <100 <0.009 <20 4.7 2.5 <0.4 <90 <0.2 <30000000<10 20 <0.2 <2 <0.3 <6 <80 <3
280 <500 91 950 <2000 <1000 <0.08 <100 4.9 <10 <2 <700 <1 <20000000<70 <40 <2 <10 <2 <40 <500 <20
1 <3 12 0.92 <4 <2 <0.0003 <0.8 0.068 0.12 0.063 7.1 0.13 <600000 <0.5 <0.2 0.017 <0.03 <0.006 <0.2 <2 <0.05

0.16 <2 0.69 <0.4 <5 <3 <0.0002 <0.4 0.032 0.25 0.024 5.5 0.048 <600000 <0.3 0.16 0.0054 <0.03 <0.005 <0.1 <2 <0.05
0.37 <2 0.73 <0.4 <5 <2 <0.0002 <0.4 0.039 0.04 0.032 4.2 0.053 <600000 <0.3 <0.1 0.0057 <0.03 <0.005 <0.1 <2 <0.05
6.7 <20 8.2 7.5 <50 <20 <0.002 <4 0.03 <0.3 0.23 <20 <0.03 <6000000 <3 <1 <0.04 <0.3 <0.06 <1 <10 <0.5
4.4 <60 30 440 360 <100 <0.002 <10 <0.10 <0.2 0.48 <20 <0.03 <10000000<9 1.5 0.7 <0.2 5 <1 <10 <0.5

<2 <30 0.68 260 190 <70 <0.002 <7 <0.05 <0.2 0.19 <20 <0.04 <10000000<4 1.1 0.38 <0.2 2.5 <1 <10 <0.4
<2 <30 <0.5 120 120 <60 <0.001 <6 <0.04 <0.2 <0.1 <20 <0.02 <9000000 <4 0.99 0.18 <0.2 1.2 <1.0 <10 <0.3

49 <300 26 890 <900 <600 <0.02 <70 <0.4 <2 <2 <200 <0.3 <10000000<50 13 0.63 <2 2.8 <10 <100 <3
9 <50 34 93 <100 140 0.0084 <10 0.087 1.5 1.2 51 <0.08 <20000000<9 9.5 <0.1 <0.5 4.8 <2 <30 <0.8

7.5 <50 9 40 <100 <80 <0.003 <10 <0.06 <0.4 0.37 <40 <0.07 <20000000<8 7.2 <0.1 <0.4 3.9 <2 <20 <0.7
<3 <40 9.4 30 <200 <70 <0.004 <9 <0.06 3.4 0.47 <30 <0.06 <20000000<5 6.4 <0.1 <0.4 4.7 <2 <30 <0.8

410 <600 160 220 <2000 <1000 <0.03 <100 1.1 <4 4.5 <400 <0.7 <20000000<100 38 <1 <5 2.9 <20 <300 <7
8.2 <100 310 49 <300 340 0.0092 <30 <0.3 4.6 1.5 53 <0.08 <40000000<20 7.9 <0.09 <0.4 <0.1 <2 <30 <0.7

<5 <80 21 30 <300 <90 <0.003 <20 <0.10 <0.4 0.83 <30 <0.05 <30000000<10 2.8 <0.07 <0.4 <0.10 <2 <20 <0.5
<6 <90 53 44 <200 <200 <0.003 <20 0.13 0.46 2 <40 <0.05 <30000000<20 4.2 <0.08 <0.4 <0.1 <2 <20 <0.6

0.38 <1 1.9 0.4 <4 1.6 0.00027 1 0.015 0.1 4 110 0.0069 <200000 1.4 0.53 0.0046 <0.008 0.0057 <0.04 <0.4 <0.02
0.33 3.1 1.8 0.61 <6 1.5 0.00026 1.1 0.014 0.11 3.9 110 0.0067 <200000 1.3 0.58 0.0042 <0.008 0.0049 <0.04 <0.4 <0.03
0.13 0.88 0.85 0.28 <3 0.5 0.00013 0.53 0.011 0.047 1.5 48 0.003 <200000 0.53 0.25 0.0026 <0.006 0.0042 <0.03 <0.3 <0.02
0.19 <0.5 0.056 0.22 <0.9 <0.6 <0.00005 <0.1 <0.0006 <0.006 0.0039 <0.4 <0.0008 <300000 <0.09 <0.02 <0.001 <0.006 <0.002 <0.03 <0.3 <0.02
0.11 <0.4 0.025 0.29 <1 <0.6 <0.00004 <0.10 0.00055 <0.005 0.0046 <0.3 <0.0008 <300000 <0.08 <0.02 <0.001 <0.006 <0.002 <0.02 <0.2 <0.02
0.051 <0.4 0.017 0.25 <1.0 <0.6 <0.00004 <0.09 0.00061 <0.005 0.0031 <0.3 <0.0008 <300000 <0.07 <0.02 <0.001 <0.006 <0.002 <0.02 <0.2 <0.02

<6 <100 14 <30 <200 <100 <0.01 <30 <0.1 <2 <0.6 <100 <0.2 <90000000 26 16 <0.3 <2 <0.8 <7 <70 <6
<20 <200 <3 190 <700 <300 <0.01 <60 2.8 220 42 920 2.8 <8000000 <40 <6 <0.3 <2 <0.4 <7 <80 <5
<10 <200 <4 <50 <500 <400 <0.01 <50 <0.2 41 <1 210 0.66 <10000000<40 14 <0.3 <2 <0.4 <7 <70 <4

79 <300 18 170 <900 <500 <0.01 <70 <0.4 <1 <2 <100 <0.2 <10000000<60 15 <0.3 <1 <0.3 <7 <70 <2
単位（μg/mg）→ 単位（μg/

Na Mg Al K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Mo
<31 <15 <95 <8.4 <66 <5.7 <150 36 (2.7) <0.39 52 0.13 28 <0.10 (1.0) (0.041) <0.10 <0.68 <0.21 <7.8
<64 <40 <270 <24 <160 <15 <390 (0.057) <7.8 <1.3 <59 (0.044) (1.7) <0.40 <3.9 <0.026 <0.37 <2.6 <0.56 <22
<31 <25 <170 <17 <83 <6.6 <190 0.053 <2.2 <0.75 <23 (0.015) <3.0 <0.20 0.5 (0.012) <0.18 <2.7 <0.27 <12
(11) (6.6) <20 (17) 230 <1.0 <25 0.025 <0.35 (0.30) 14 (0.011) <0.44 0.14 6.7 0.017 <0.020 <0.34 0.18 <1.5
<1.7 <1.3 <24 <0.78 <6.0 <0.37 <9.3 0.56 <0.29 <0.049 <1.9 0.094 <0.22 <0.023 1.3 (0.0010) <0.011 <0.13 <0.015 <0.55

14 16 95 28 66 <0.40 <9.9 0.13 <0.12 1.3 59 0.026 <0.071 (0.040) 0.16 0.019 <0.0079 <0.13 0.17 <0.62
<3.5 <3.0 <18 <0.94 (13) <1.0 <20 0.56 <0.74 <0.11 <3.7 (0.0061) <0.30 (0.083) 2.8 0.0041 <0.019 <0.39 <0.034 <1.5
<48 <37 <320 <8.1 <110 <9.6 <200 0.039 <2.5 <1.1 (57) <0.043 <16 <0.97 4.2 <0.023 <0.21 <4.2 <0.35 <16

1.1 11 <50 2 4.1 <0.037 <0.99 0.049 0.4 0.48 (3.1) 0.03 1 0.036 0.68 (0.00065) <0.0045 <0.014 0.015 <0.056
<6.9 <5.6 <1100 <1.7 (160) <0.69 <19 (0.013) <0.23 <0.078 <2.4 (0.011) <0.39 (0.14) 36 0.0074 <0.091 <0.25 (0.083) <1.1

18 3.4 <290 5.4 210 <0.19 <5.3 0.14 0.26 0.38 16 0.053 (0.22) 6.2 110 0.098 <0.027 <0.072 0.31 12
<75 (28) <9300 (27) <70 <6.2 <140 (0.037) <2.3 <0.94 <49 <0.036 <2.8 4.2 (7.7) <0.016 <0.80 <1.9 (0.21) <8.0
<25 38 <5700 23 <34 <2.9 <76 0.067 <0.94 <0.38 <13 <0.024 <1.0 1.3 5.2 0.019 <0.47 <1.1 <0.093 <4.5

22 15 70 10 42 0.027 4.5 0.17 0.053 0.78 44 0.021 0.032 0.05 0.076 0.0093 0.002 0.031 0.17 0.003
<240 <9.0 (42) <82 <110 <0.33 <45 <0.069 1.6 0.38 18 (0.027) (0.91) (0.49) 18 <0.081 <0.49 <3.6 <0.13 0.58
<46 <1.7 (5.8) <16 <20 (0.063) <8.6 <0.013 <0.088 0.079 (3.1) (0.0056) <0.060 (0.086) (1.6) <0.015 <0.093 <0.69 <0.025 0.42
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発生源調査結果一覧

対象施設 粒径
17 ボイラー（木くず） ダスト
17 ボイラー（木くず） SPM
17 ボイラー（木くず） PM2.5
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト
18 ボイラー（都市ガス） ダスト
18 ボイラー（都市ガス） SPM
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
19 ガス機関（都市ガス） ダスト
19 ガス機関（都市ガス） SPM
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト
20 喫煙所（タバコ） ダスト
20 喫煙所（タバコ） SPM
20 喫煙所（タバコ） PM2.5
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト
21 船舶（重油） ダスト
21 船舶（重油） SPM
21 船舶（重油） PM2.5
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト
22 ボイラー（重油） ダスト
22 ボイラー（重油） SPM
22 ボイラー（重油） PM2.5
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
23 野焼き（稲わら） ダスト
23 野焼き（稲わら） SPM
23 野焼き（稲わら） PM2.5
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト
25 建設機械（軽油） ダスト
25 建設機械（軽油） SPM
25 建設機械（軽油） PM2.5
26 鉄道（車輪・線路） ダスト
26 鉄道（車輪・線路） SPM
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト
28 自動車排ガス6（未規制） SPM
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト

対象施設 粒径
29 ボイラー（重油） ダスト
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト
31 金属溶解炉 ダスト
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
33 ディーゼル機関（重油） ダスト
34 骨材乾燥炉 ダスト
35 ディーゼル機関（重油） ダスト
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト
40 金属溶解炉（重油） ダスト
41 金属溶解炉（重油） ダスト
42 火山灰 TSP
43 自動車排ガス8 ダスト
44 自動車排ガス9 ダスト

＜凡例＞

カッコ（）付：定量下限値未満

不等号<付：検出下限値未満、検出限界未満

金属成分　(S)：短寿命核種　(L)：中長寿命核種

　　　　　　　無印：ICP-MS

/m3）→
Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L) Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L)

<0.5 <10 0.52 <0.09 <20 <0.1 <0.2 <0.01 <0.2 <0.003 1600 <4000 <0.1 <4 <0.05 <0.1 <0.5 <0.05
<0.5 <10 0.47 <0.08 <20 <0.1 <0.2 <0.01 <0.2 <0.003 1300 <3000 <0.09 <4 <0.04 <0.1 <0.4 <0.04
<0.4 <10 0.17 <0.07 <10 <0.1 <0.2 <0.008 <0.2 <0.003 430 <2000 <0.07 <2 <0.04 <0.09 <0.3 <0.04
<0.8 <20 0.37 <0.1 <30 <0.2 <0.4 <0.02 <0.3 <0.006 1000 <5000 <0.1 <5 <0.08 <0.2 <0.7 <0.09
<0.005 <0.06 <0.0007 <0.0008 <0.2 <0.0006 <0.002 <0.00005 <0.002 <0.00003 <0.6 <20 <0.0007 <0.03 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005
<0.01 <0.2 <0.002 <0.002 <0.4 <0.002 <0.005 <0.0002 <0.004 <0.00008 <2 <30 <0.001 <0.04 <0.001 <0.003 <0.007 <0.001
<0.01 <0.2 <0.002 <0.002 <0.4 <0.002 <0.005 <0.0002 <0.004 <0.00008 <2 <20 <0.001 <0.05 <0.001 <0.003 <0.006 <0.001
<0.05 <1 <0.009 <0.009 <2 <0.01 <0.02 <0.0008 <0.02 <0.0004 <10 <200 <0.005 <0.2 <0.005 <0.01 <0.03 <0.005
<0.006 <0.07 <0.0008 <0.001 <0.2 <0.0008 <0.002 <0.00006 <0.002 0.00071 <0.9 <10 <0.0006 <0.02 <0.0005 <0.001 0.01 <0.0005
<0.005 <0.08 <0.0009 <0.001 <0.2 <0.0009 <0.002 <0.00006 <0.002 0.00052 <1 <10 <0.0006 <0.02 <0.0005 <0.001 0.0072 <0.0006
<0.005 <0.07 <0.0008 <0.0009 <0.2 <0.0007 <0.002 <0.00006 <0.002 0.00032 <0.9 <10 <0.0005 <0.02 <0.0005 <0.001 0.0038 <0.0005
<0.05 <1.0 <0.010 <0.009 <2 <0.01 <0.03 <0.0008 <0.02 <0.0004 <10 <200 <0.007 <0.3 <0.006 <0.01 <0.04 <0.006
<0.008 <0.09 0.0033 <0.002 <0.5 0.031 0.066 <0.0001 <0.005 <0.00003 6.8 <30 <0.001 <0.04 <0.001 <0.003 <0.003 <0.002
<0.02 <0.1 0.0017 <0.005 <0.9 0.019 0.037 <0.0002 <0.01 <0.00005 2.1 <30 <0.001 <0.04 <0.002 <0.005 <0.007 <0.003
<0.02 <0.2 0.002 <0.004 <0.9 0.018 0.031 <0.0002 <0.01 <0.00006 3.1 <30 <0.001 <0.04 <0.002 <0.005 <0.007 <0.003
<0.09 <0.8 0.0089 <0.02 <5 0.044 0.15 <0.0010 <0.05 <0.0003 <10 <200 <0.008 <0.3 <0.01 <0.02 <0.04 <0.02
<0.9 <7 <0.06 <0.3 <40 <0.06 <1 <0.009 <0.6 <0.003 <80 <1000 <0.06 <3 <0.1 <0.3 <0.3 <0.2
<0.8 <6 <0.05 <0.2 <40 <0.06 <1 <0.009 <0.7 <0.002 <100 <1000 <0.06 <3 <0.1 <0.3 <0.3 <0.2
<0.9 <6 <0.06 <0.2 <40 <0.06 <0.9 <0.009 <0.4 <0.002 <90 <1000 <0.05 <2 <0.1 <0.2 <0.3 <0.1
<6 <40 <0.4 <2 <300 <0.4 <7 <0.07 <4 <0.02 <900 <10000 <0.3 <10 <0.9 <2 <3 <1
<0.02 <0.1 0.009 <0.006 <0.8 0.0018 <0.02 <0.0002 <0.01 <0.00005 <2 <30 <0.001 <0.05 <0.003 <0.006 <0.007 <0.003
<0.02 <0.1 <0.001 <0.005 <0.7 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.01 <0.00004 <2 <20 <0.0010 <0.04 <0.002 <0.005 <0.007 <0.003
<0.02 <0.1 <0.001 <0.005 <0.7 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.01 <0.00004 <2 <30 <0.001 <0.04 <0.002 <0.005 <0.006 <0.003
<0.2 <1 <0.009 <0.03 <6 <0.010 <0.2 <0.002 <0.1 <0.0004 <20 <300 <0.01 <0.5 <0.02 <0.04 <0.07 <0.03
<0.1 <2 <0.02 <0.04 <7 <0.01 <0.1 <0.002 <0.09 <0.0008 280 <1000 <0.04 1.4 <0.02 <0.05 <0.10 <0.02
<0.1 <2 <0.02 <0.03 <8 <0.01 <0.1 <0.002 <0.08 <0.0006 130 <800 <0.02 <0.8 <0.02 <0.04 <0.09 <0.02
<0.1 <1 <0.01 <0.03 <7 <0.01 <0.09 <0.001 <0.09 <0.0005 64 <600 <0.02 <0.6 <0.02 <0.05 <0.08 <0.02
<1 <10 <0.1 <0.3 <90 <0.1 <1.0 <0.01 <0.8 <0.005 <400 <6000 <0.2 <7 <0.2 <0.5 <0.9 <0.2
<0.3 <3 <0.03 <0.08 <20 <0.03 <0.2 <0.003 <0.2 <0.001 <80 <900 <0.04 1.5 <0.04 <0.1 <0.2 <0.04
<0.3 <3 <0.03 <0.08 <20 <0.03 <0.2 <0.003 <0.2 <0.001 <80 <700 <0.03 1.5 <0.04 <0.10 <0.2 <0.04
<0.3 <3 <0.03 <0.08 <20 <0.02 <0.2 <0.003 <0.2 <0.001 <90 <800 <0.03 1.2 <0.04 <0.09 <0.2 <0.04
<3 <20 <0.2 <0.7 <200 <0.3 <2 <0.03 <2 <0.008 <1000 <9000 <0.4 <10 <0.4 <1.0 <2 <0.4
<0.3 <2 0.035 <0.08 <10 <0.03 <0.2 0.0033 <0.2 <0.0008 <90 <2000 <0.07 <2 <0.04 <0.1 <0.2 <0.05
<0.3 <2 <0.02 <0.07 <10 <0.02 <0.2 <0.002 <0.2 <0.0007 <90 <1000 <0.05 <2 <0.03 <0.08 <0.2 <0.04
<0.3 <2 <0.02 <0.07 <10 <0.02 <0.2 <0.002 <0.1 <0.0007 <90 <2000 <0.06 <2 <0.03 <0.09 <0.2 <0.04
<0.007 <0.04 0.16 <0.002 0.96 0.00044 <0.002 <0.00004 <0.002 <0.00002 0.39 <30 <0.0008 <0.04 <0.0007 <0.001 0.002 <0.0006
<0.008 <0.05 0.17 <0.002 0.96 0.00046 <0.002 <0.00006 <0.002 <0.00003 0.27 <40 <0.001 <0.06 <0.0007 <0.001 0.0018 <0.0007
<0.005 <0.05 0.097 <0.001 0.58 0.00045 <0.002 <0.00005 <0.002 <0.00002 <0.2 <20 <0.0005 <0.03 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.0005
<0.004 <0.06 <0.0006 <0.0008 <0.3 <0.0005 <0.003 <0.00005 <0.002 <0.00003 <0.3 <5 <0.0003 <0.01 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0006
<0.004 <0.06 0.00082 <0.0008 <0.2 <0.0005 <0.002 <0.00005 <0.002 <0.00003 <0.3 <7 <0.0003 <0.01 <0.0005 <0.0010 <0.002 <0.0004
<0.004 <0.05 0.00057 <0.0008 <0.2 <0.0005 <0.002 <0.00005 <0.002 0.000041 <0.3 <8 <0.0003 <0.009 <0.0004 <0.0010 <0.002 <0.0005
<1 <20 <0.2 <0.2 <60 <0.1 <0.7 <0.02 <0.5 <0.007 <80 <2000 <0.08 <3 3.1 <0.3 <0.5 <0.2
<1 <10 0.17 <0.3 <70 <0.2 <0.8 <0.01 <0.5 <0.006 <70 <5000 <0.2 <7 <0.1 <0.3 <0.5 <0.2
<1 <10 <0.2 <0.2 <80 <0.1 <0.7 <0.01 <0.5 <0.006 <80 <3000 <0.1 <5 0.18 <0.3 <0.6 <0.2
<0.9 <6 <0.05 <0.3 <40 <0.08 <0.7 <0.008 <0.5 <0.002 <400 <5000 <0.2 <8 <0.1 <0.3 <0.7 <0.1

/mg）→
Cd Sb Ba La Ce Sm In

<0.0081 0.53 <2.1 <0.049 <0.11 <0.016 <0.0019
<0.028 <0.078 <7.5 <0.16 <0.32 <0.050 <0.0030
<0.0095 <0.019 <1.9 <0.081 <0.17 <0.026 <0.00035
(0.011) 0.71 <0.37 <0.011 <0.022 <0.0034 0.00081
<0.00074 <0.0030 <0.099 <0.0043 <0.0087 <0.0015 <0.000031
<0.0014 (0.0018) 0.67 0.031 0.068 0.006 0.000078
<0.0015 <0.0037 <0.23 <0.010 <0.022 <0.0032 <0.000044
(0.030) (0.19) <2.5 <0.095 <0.20 <0.034 0.12

0.0005 (0.00046) (0.015) <0.00039 <0.00077 <0.00013 0.000006
<0.0083 0.54 <0.19 <0.0092 <0.017 <0.0022 0.0056

0.014 0.049 4.2 0.021 (0.012) (0.0010) 0.0091
(0.028) 0.17 <1.7 <0.050 <0.10 (0.018) (0.0017)

1.4 0.46 <1.5 <0.029 <0.059 <0.011 0.0031
0.00023 0.00038 0.25 0.0073 0.021 0.0026 0.00009

<0.015 <0.044 5.2 (0.0093) (0.027) <0.21 <0.0028
<0.0028 <0.0083 0.59 (0.0019) 0.025 <0.040 <0.00053
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発生源調査結果一覧
単位（μg/m3） 単位（wt%） 単位（wt%）

NO. 試料名 粒径 質量濃度 OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42- Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S)
1 ボイラー（都市ガス） ダスト 83 0.00494 0.39759 0.20482 0.22892 0 0.02048 0.02048 0.83133 0.20482 0.12048 0.08313 0.51807 1.3253 0.638554 30.12048
1 ボイラー（都市ガス） SPM 31 0.07742 193.548 32.2581 10 0 6.45161 1.09677 7.41935 235.484 1.3871 0.96774 0.26452 3.87097 3.87097 19.35484
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5 87 1.05747 6.32184 6.2069 2.41379 0 1.10345 0.89655 0.1954 2.18391 16.092 0.03563 0.13793 0.942529 7.011494
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト 300 14.3333 36.6667 7.33333 0 60 0.18 0.66667 1.1 3.33333 0.36667 5 0.9
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト 400 12.2222 20.7407 25.5556 1.55556 4.07407 5.92593 0.26667 2.11111 62.963 0.24815 0.25185 0.05556 0.24815 1 0.27037 0.275 0.06 0.375
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM 370 11.6 18.4 25.2 1.72 4.4 6 0.236 1.84 60 0.252 0.28 0.056 0.26 0.92 0.28 0.267568 0.110811 0.351351
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5 330 12.6087 20.8696 26.5217 1.95652 4.78261 6.08696 0.33478 1.65217 65.2174 0.21739 0.26957 0.05652 0.19565 0.95652 0.2913 0.30303 0.333333 0.393939
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト 100 0.7 0.67 0.26 0.13 0.21 0.08 1.8 27 0.098 14 0.24 34 21 2.8 12
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM 79 0.03418 1.51899 1.64557 0.70886 0.32911 0.32911 4.17722 34.1772 0.09367 0.21519 22.7848 0.3038 37.9747 16.4557 1.012658 12.65823
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5 120 1.08333 0.4 0.25 0.05583 0.05583 1.75 20 0.0525 11.6667 0.175 22.5 5 0.791667 3.416667
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト 140 20 42.1053 5.78947 0.84211 0 0.48421 0.47895 68.4211 0.78947 8.42105 0.31579 1.36842 4.57895 6.31579 3.42105 10.5263 7.142857 7.857143
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト 88 0.00534 0.82955 0.75 0.40909 0.11364 0.11364 2.15909 29.5455 0.17045 0.08523 0.44318 23.8636 0.13636 28.4091 20.45455 3.522727 18.18182
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM 79 0.18987 1.22785 2.40506 1.05063 0 0.40506 0.40506 4.93671 34.1772 0.18987 0.1519 0.67089 35.443 0.21519 16.4557 22.78481 1.392405 26.58228
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5 94 1.48936 1.2766 0.26596 0 0.06489 0.06489 3.08511 29.7872 0.1383 0.21277 27.6596 0.19149 19.1489 20.21277 0.851064 22.34043
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト 440 7.5 14.3182 1.25 0.38636 0 22.7273 0.22727 3.40909 0.12727 1 3.18182 6.59091 1.63636 2.27273 4.318182 0.909091 4.772727
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト 46 0 2.3913 4.78261 2.6087 1.63043 4.56522 1.45652 0 4.34783 11.5217 1.23913 8.91304 1.71739 1.36957 10.2174 0.6087 0.63043 52.1739 2.391304 1.652174 5.434783
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM 28 0 5.71429 9.64286 1.42857 2.57143 4.64286 1.67857 3.92857 19.2857 19.2857 5.35714 2.35714 20.7143 11.7857 6.42857 82.1429 2.428571 2.821429 1.035714
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5 57 0 2.98246 3.15789 0.68421 0.75439 1.45614 0.54386 1.24561 7.54386 0.26316 5.78947 1.29825 1 6.84211 2.10526 1 29.8246 2.631579 0.298246
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト 94 11 80 27 3.85 0.6 1.65 0.9 1.95 120 0.395 0.375 0.45 2.45 7 11.70213 3.085106
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト 85 0 0.98305 1.30508 0.28814 0.37288 0.62712 2.37288 0.44068 3.05085 2.88136 1.55932 1.67797 0.50847 0.52542 2.20339 9.49153 0.788235 1.529412 5.411765
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM 45 0 1.86667 1.93333 0.08667 0 0 2.06667 0.06222 2.13333 3.77778 2.04444 2.44444 0.57778 0.55556 2.22222 0.07111 11.7778 0.577778 2.444444 5.111111
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5 31 0 2.48387 3.54839 0.3129 0.51613 0.51613 3.22581 0.3871 3.54839 6.77419 2.6129 3.16129 0.87097 0.83871 3.22581 0.09355 0.19677 15.4839 2.612903 5.16129
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト 330 6.95652 26.087 5 0.84783 0.47826 0.47826 0.73913 0.73913 39.1304 30.4348 0.28261 0.2087 0.34783 3.47826 3.47826 73.913 6.363636
7 厨房（食堂） ダスト 120 30 8.23529 15.2941 2.64706 4 4.41176 0.94118 0 1.35294 58.8235 0.52941 0.13529 0.03765 0.00706 0.07647 1.23529 1.23529 0.366667
7 厨房（食堂） SPM 81 44.5455 19.0909 29.0909 5.09091 7.54545 6.90909 2.54545 0.04364 1.90909 109.091 0.70909 0.06909 0.04455 0.14545 1.63636 1.45455 0.703704
7 厨房（食堂） PM2.5 76 35 15 22.8571 5.07143 7.14286 6.5 2.64286 0.47857 2.5 85.7143 0.69286 0.05071 0.03571 0.12857 1.5 1.28571 0.605263 0.031579
8 電気炉（くず鉄） ダスト 320 0 1.6129 1.06452 0.10968 0.17742 0.17742 0 0 2.96774 0.1129 1 1.03226 0.07097 0.48387 5.48387 0.16129 0.93548 1.46875 1.15625 1.59375 7.8125
8 電気炉（くず鉄） SPM 210 0 2.71429 3.19048 0.37619 0.80952 1.09524 0.02571 0.30952 7.14286 0.16667 1.09524 1.14286 0.06667 0.52381 5.71429 0.17143 1.52381 0.619048 1.238095 1.095238 4.571429
8 電気炉（くず鉄） PM2.5 120 0 3 4.83333 0.25 0 0.225 0 0.225 8.08333 0.91667 0.91667 0.45 4.5 0.21667 1.08333 1.25 0.916667 1.833333
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト 490 12.0408 36.7347 10.8163 0 0 0.08367 0 0.07959 65.3061 0.34694 0.11429 0.17143 0.95918 0.4898 4.489796 0.836735
9 ボイラー（重油） ダスト 850 0.00052 0.54 1.4 5.1 25 59 0.52 0.00078 35 32 0.29 0.15 0.024 0.025 0.24 0.0081 3.1 0.088235 1.411765
9 ボイラー（重油） SPM 770 0.02909 0.56364 2.27273 5.36364 30 81.8182 0.64545 0.12727 52.7273 38.1818 0.28182 0.13636 0.01818 0.02091 0.19091 0.01 2.27273 0.441558
9 ボイラー（重油） PM2.5 1000 0 0.7 2 5.3 21 78 0.79 58 29 0.36 0.12 0.016 0.011 0.06 2 0.18
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト 1100 7.90909 19.0909 6.81818 3.18182 0 38.1818 0 38.1818 37.2727 1.36364 0.39091 0.14545 0.3 0.85455 5.27273 2.363636 0.781818
10 厨房（家庭） ダスト 1000 0.00867 15.3333 26 0.73333 3.4 4 0.32667 0.01333 0.93333 45.3333 0.03467 0.06467 0.05067 0.0022 0.024 0.17333 0.38 0.065 0.064 0.045 0.031
10 厨房（家庭） SPM 1300 0.00213 22 38 1.26667 5.2 5.6 0.86667 0.01933 1.26667 66.6667 0.03733 0.04867 0.04867 0.00273 0.016 0.18667 0.44667 0.084615 0.107692 0.006846
10 厨房（家庭） PM2.5 1100 0 20.8333 35.8333 1.66667 5.5 5.5 1.08333 0.04083 1.08333 64.1667 0.04333 0.02417 0.04083 0.02083 0.10833 0.45 0.025455 0.136364 0.010909
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト 39 0 1.82051 1.02564 0.2359 0 0 0 0 3.07692 12.8205 0.12051 46.1538 1.333333 4.615385
11 ガスタービン（都市ガス） SPM 25 0 5.2 25.6 3.08 0 0.8 0.72 1.52 34 4.8 0.96 0.312 0.6 1.96 0.68 27.2 3.36 0.92
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5 21 0 6.66667 10.9524 1.47619 0 0 0 19.0476 2.57143 0.1619 13.8095 3.761905 0.419048
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト 190 76.4706 19.7059 13.5294 1.08824 0 0 0 108.824 0.12353 0.1 0.10294 0.26176 0.61765 0.147368
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト 43000 0 0.02558 0.02558 0.00395 0 0.00011 0.00151 0 0.00163 0.05581 0.04419 23.2558 3.25581 0.08837 0.39535 0.01605 69.7674 21.66667 0.158333 0.025
12 窯業炉（ガラスくず） SPM 38000 0 0.05526 0.05789 0.00816 0 0 0.12105 0.07632 28.9474 3.94737 0.09211 0.31579 0.00368 84.2105 21.78571 0.018929
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5 43000 0 0.05349 0.05581 0.00814 0 0.00744 0.00744 0.1186 0.0907 22.5581 2.7907 0.06744 0.4186 0.00051 0.00395 65.1163 24.07407 0.022593
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト 45000 3.77778 1.22222 0.42222 0.21778 0.06 0.08889 0 0.02889 5.55556 0.14667 20.2222 3.11111 0.04889 0.33333 0.03111 60 20.75 0.0215

単位（wt%） 単位（wt%）
試料名 粒径 OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42- Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S)

13 自動車排ガス3（長期） ダスト 0.42073 3.96341 1.34146 0.73171 0.48171 4.32927 79.2683 0 85.3659 6.70732 0.10366 0.00506 0.10366 0.02012 0.630435 2.282609 2.608696
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト 4 2.22222 1.93333 0 9.55556 66.6667 0 75.5556 8.22222 0.21556 0.01356 0.26667 0.05556 0.66667 0.28889 1.966667 8.666667 2.9
15 粉じん（土壌） TSP 0 0.12552 1.67364 0.96234 1.3947 2.09205 0.25105 0.00614 0.90656 4.1841 0.01953 0.06974 0.02789 0.03766 0.78103 0.13808 0.19526 0.32078 0.370763 0.836864 8.15678 0.137712
15 粉じん（土壌） SPM 0 0.23585 3.30189 1.69811 2.83019 4.24528 0.33019 0.03066 1.65094 8.25472 0.01792 0.01981 0.02358 0.04717 0.84906 0.15802 0.23113 0.18868 0.254335 8.959538 0.135838
15 粉じん（土壌） PM2.5 0 0.28169 3.28638 1.73709 2.58216 3.28638 0.51643 0.02347 1.3615 7.74648 0.01244 0.05164 0.03991 0.03756 1.22066 0.13146 0.17606 0.17606 0.40201 1.030151 8.79397 0.120603
16 粉じん（道路粉じん） TSP 0 0.75309 6.91358 2.46914 2.09877 3.95062 2.34568 0.05802 4.32099 12.0988 0.06049 0.02099 0.07901 0.04815 0.93827 0.03086 0.378215 0.695915 4.689864 0.181543
16 粉じん（道路粉じん） SPM 0 0.83077 4.61538 2.27692 2.86154 3.69231 0.76923 0.08308 1.75385 10.4615 0.024 0.12923 0.20615 0.06462 1.63077 0.16 0.19692 0.23692 0.492424 1.174242 6.818182 0.227273
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5 0 2.24138 11.5517 7.41379 6.55172 8.44828 2.75862 0.01379 4.65517 27.5862 0.07414 0.25862 0.43103 0.16207 3.96552 0.36207 0.37931 0.48276 0.373832 1.074766 7.009346 0.168224
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発生源調査結果一覧

NO. 試料名 粒径
1 ボイラー（都市ガス） ダスト
1 ボイラー（都市ガス） SPM
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
7 厨房（食堂） ダスト
7 厨房（食堂） SPM
7 厨房（食堂） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） ダスト
8 電気炉（くず鉄） SPM
8 電気炉（くず鉄） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト
9 ボイラー（重油） ダスト
9 ボイラー（重油） SPM
9 ボイラー（重油） PM2.5
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト

10 厨房（家庭） ダスト
10 厨房（家庭） SPM
10 厨房（家庭） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト
11 ガスタービン（都市ガス） SPM
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） SPM
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト

試料名 粒径
13 自動車排ガス3（長期） ダスト
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト
15 粉じん（土壌） TSP
15 粉じん（土壌） SPM
15 粉じん（土壌） PM2.5
16 粉じん（道路粉じん） TSP
16 粉じん（道路粉じん） SPM
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5

K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L) Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L)
0.349398 0.068675 3.373494 0.006024 0.26506

0.048387 5.483871 0.516129 29.35484 0.058065 25.80645 0.935484
0.16092 55.17241 2.068966 252.8736 0.494253 0.655172 0.689655

0.00045 0.00825 0.205 0.0475 0.005 0.000575
2.97E-05 0.000459 0.010811 0.27027 0.072973 0.005405 0.000703

0.010909 0.281818 0.045455 0.005455 0.000727
0.00013 0.013 0.16 0.023 1.6 0.21 0.087

8.987342 0.000241 0.024051 2.78481 0.493671 6.329114 0.017722 0.772152 0.518987 0.072152 0.001392
0.03 5.5 0.666667 20 0.050833 0.691667 0.283333 0.026667 0.065

0.02 1.857143 12.85714 18.57143 10 0.011429
0.000159 0.022727 0.113636 0.053409 3.522727 0.003523 0.204545 0.136364
0.000266 0.011392 0.43038 0.056962 3.037975 0.005696 0.291139 0.151899
0.000223 0.031915 6.06383 0.478723 24.46809 0.052128 0.319149 0.12766 0.002872
0.001432 0.008182 0.454545 0.027273 3.636364 1.431818 0.031818 0.0025

9.782609 0.004348 0.102174 0.05 0.282609 0.017609 0.003913
16.07143 0.005 0.785714 0.092857 0.009286 1.607143 0.006071
5.614035 0.024561 1.754386 0.280702 7.017544 0.016842 0.578947 0.002456
48.93617 0.076596 0.051064 0.011702
6.588235 0.000541 0.505882 0.009529 0.087059 0.112941 3.176471 0.003059 0.247059 0.029412 0.023529 0.012941 0.004824
8.888889 0.000422 0.6 0.01 0.077778 0.244444 2.666667 0.001978 0.213333 0.019333 0.024444 0.003556
10.64516 0.000387 0.677419 0.009032 0.080645 0.148387 2.870968 0.005161 0.293548 0.024194 0.031613 0.006129
9.090909 0.00027 0.005152 0.1 0.017576 0.078788 0.003333
1.583333 0.005167 0.1 0.005167
3.45679 0.011605 0.018519 0.051852
4.210526 0.001447 0.025 0.017105 0.044737 0.000329
2.78125 0.005 0.20625 1.0625 9.6875 0.002531 0.34375 26.25 0.003 0.109375 0.018125
3.952381 0.003667 0.185714 0.761905 6.190476 0.001524 0.266667 14.28571 0.001476 0.047619 0.008095 0.010952
7.166667 0.0035 0.133333 0.583333 5.5 0.00175 0.25 11.66667 0.00225 0.033333 0.009167
16.53061 0.005102 0.285714 1.795918 0.04898
1.647059 0.258824 0.057647 0.022353 2.705882 0.002941 0.107059 0.002
2.207792 4.55E-05 0.220779 0.285714 0.087013 1.688312 0.004416 0.07013 0.000571 0.004026 0.000351

1.7 0.000032 0.24 0.14 0.036 3.4 0.0021 0.042 0.00066 0.00026
10.90909 0.172727 0.034545

0.23 0.00032 0.0016 0.017 0.0006 0.0015
0.330769 0.000385 0.005308 0.002846 0.008462 0.000323 0.000546 4.62E-05
0.363636 0.000491 0.005 0.001455 0.006455 0.000336 0.001273 5.64E-05
4.358974 0.005641 0.087179 0.033333 0.035897 0.282051 0.019231 0.003846

11.6 0.84 0.02 1.12 0.212 6 0.036 0.52 0.0056 0.248 0.0014
13.80952 0.006667 0.219048 0.080952 0.026667 0.761905 0.333333
28.42105 0.017895 0.037895 0.046316

3.166667 0.416667 0.003667 0.073333 0.001 0.073333 0.083333 0.458333 0.02 0.191667 0.001833 0.021667 0.014167 0.002167
2.821429 0.428571 0.003929 0.046429 0.001107 0.00005 0.046429 0.071429 0.35 0.011786 0.125 0.001393 0.015 0.010357 0.001571
3.703704 0.555556 0.004074 0.044444 0.001852 7.78E-05 0.044444 0.066667 0.325926 0.012222 0.118519 0.001333 0.016296 0.009259 0.001444

3.75 1.35 0.0035 0.06 0.065 0.0975 0.425 0.475 0.01575 0.0021

K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L) Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L)
0.630435 0.081522 0.003152 0.00075

0.246667 0.009
3.072034 0.001695 0.625 0.028602 0.004237 0.127119 4.131356 0.001695 0.008581 0.000392 0.004555 9.32E-05
2.890173 0.001994 0.809249 0.031792 0.004624 0.141618 4.913295 0.002052 0.000434 0.005491

0.778894 3.517588 0.001658 0.728643 0.027638 0.005025 0.133166 4.020101 0.001759 0.037688 0.000553 0.003769 0.000503
0.590015 3.479576 0.000832 0.438729 0.011498 0.01059 0.092284 2.723147 0.001165 0.136157 0.000454 0.001815 0.001135

3.636364 0.001326 0.018182 0.0125 0.125 4.166667 0.001667 0.143939 0.000795 0.002765 0.001705
3.504673 0.001449 0.514019 0.021495 0.008879 0.116822 3.738318 0.001636 0.093458 0.000607 0.003084 0.000888
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発生源調査結果一覧

NO. 試料名 粒径
1 ボイラー（都市ガス） ダスト
1 ボイラー（都市ガス） SPM
1 ボイラー（都市ガス） PM2.5
1 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場）ダスト
2 地下街（通路、店舗、駐車場） SPM
2 地下街（通路、店舗、駐車場） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
3 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） ダスト
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） SPM
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） PM2.5
4 廃棄物焼却炉（都市ごみ） 凝縮性ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
5 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） ダスト
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） SPM
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） PM2.5
6 廃棄物焼却炉（下水汚泥） 凝縮性ダスト
7 厨房（食堂） ダスト
7 厨房（食堂） SPM
7 厨房（食堂） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） ダスト
8 電気炉（くず鉄） SPM
8 電気炉（くず鉄） PM2.5
8 電気炉（くず鉄） 凝縮性ダスト
9 ボイラー（重油） ダスト
9 ボイラー（重油） SPM
9 ボイラー（重油） PM2.5
9 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト

10 厨房（家庭） ダスト
10 厨房（家庭） SPM
10 厨房（家庭） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） ダスト
11 ガスタービン（都市ガス） SPM
11 ガスタービン（都市ガス） PM2.5
11 ガスタービン（都市ガス） 凝縮性ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） ダスト
12 窯業炉（ガラスくず） SPM
12 窯業炉（ガラスくず） PM2.5
12 窯業炉（ガラスくず） 凝縮性ダスト

試料名 粒径
13 自動車排ガス3（長期） ダスト
14 自動車排ガス4（新長期） ダスト
15 粉じん（土壌） TSP
15 粉じん（土壌） SPM
15 粉じん（土壌） PM2.5
16 粉じん（道路粉じん） TSP
16 粉じん（道路粉じん） SPM
16 粉じん（道路粉じん） PM2.5

単位（wt%）
Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L) total other

38 62
335 -235

0.063218 339 -239
72 28

0.0004 68 32
0.000486 65 35
0.000394 70 30

0.00026 115 -15
6.96E-05 150 -50

93 7
21.42857 0.015714 0.025 184 -84

0.001364 131 -31
0.000111 147 -47

155 -55
2.5 0.000886 59 41

2.173913 115 -15
196 -96

0.002105 2.105263 77 23
196 -96

0.494118 0.002 0.000165 1.529412 0.012941 42 58
0.001044 8.44E-05 0.000311 0.955556 0.01 47 53
0.001419 0.001032 9.03E-05 1.419355 0.00871 61 39

168 -68
65 35

4.69E-05 0.45679 120 -20
0.460526 97 3

0.002719 65 35
1.142857 0.001667 52 48
1.833333 0.001583 48 52

91 9
0.004706 77 23
0.000494 0.25974 99 1

0.31 96 4
98 2
47 53
69 31
66 34
73 27
97 3
55 45
139 -39

8.08E-05 2.583333 126 -26
0.000107 143 -43
9.63E-05 120 -20
0.000113 3.75 120 -20

単位（wt%）
Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L) total other

0.478261 99 1
1.7 101 -1

0.000763 0.001695 0.000148 6.04E-05 0.201271 0.000159 0.00018 24 76
0.000896 0.001994 0.000251 0.208092 0.000249 30 70
0.00098 0.002161 0.000221 7.54E-05 0.301508 0.000193 0.000276 31 69
0.000908 0.002118 0.000112 4.84E-05 5.3E-06 0.438729 0.000212 0.000333 0.000242 31 69
0.001326 0.002689 0.000235 0.530303 0.000379 32 68
0.000935 0.002757 0.000229 0.369159 0.000304 0.000285 55 45

3



発生源調査結果一覧
単位（μg/m3） 単位（wt%） 単位（wt%）

対象施設 粒径 質量濃度 OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42- Na(S) Mg(S) Al(S) Cl(S)
17 ボイラー（木くず） ダスト 22000 0.16957 1.95652 2.17391 3.26087 26.087 54.3478 0.08261 0 28.2609 32.6087 0.08043 1.58696 2.82609 0.0413 0.82609 4.56522 0.08696 0.82609 2.318182 0.727273 8.181818
17 ボイラー（木くず） SPM 19000 0.3 2.75 2.4 4.25 30 62.5 0.1275 0 32.5 40 0.12 1.725 3 0.0425 0.75 4.75 0.0975 1.3 2.315789 0.426316 8.421053
17 ボイラー（木くず） PM2.5 6400 0.31429 3.71429 2.4 3.14286 21.7143 57.1429 0.14286 0 34.2857 31.4286 0.15429 1.45714 2.48571 0.02857 0.54286 4 0.07429 1.05714 2.03125 0.328125 8.125
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト 17000 1.4359 8.46154 3.07692 2.48718 0 64.1026 0.53846 0 64.1026 15.3846 0.82051 1.5641 2.30769 0.00513 3.84615 0.1359 0.82051 2.764706 8.823529
18 ボイラー（都市ガス） ダスト 30 0.83333 3.66667 13 1.76667 0 1.2 0.9 0 2.1 19.3333 3.66667 0.5 0.18 0.06333 0.53333 0.19333 10.0 7.666667 12.66667 4
18 ボイラー（都市ガス） SPM 23 0 14.5652 12.1739 4.13043 0 0.80435 0 0.80435 30.4348 3.69565 5.43478 1.96 1.63043 8.04348 2.2 8.91304 52.1739 2.434783 1.695652
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5 26 0 25.7692 23.0769 5.76923 0 0 0 53.8462 3.8 1.42308 0.84615 0.42308 3.8 1.57692 11.1538 15.7692 0.615385
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト 73 14.8837 51.1628 11.1628 3.02326 0 1.02326 0 1.02326 81.3953 3.25581 0.08837 0.15581 6.04651 4.383562 5.890411 11.64384
19 ガス機関（都市ガス） ダスト 31 0.54839 2.12903 0.80645 0 1.87097 0.74194 0.27742 2.90323 3.54839 1.87097 1.32258 0.80645 0.23548 8.70968 0.23226 23.5484 0.290323 11.93548
19 ガス機関（都市ガス） SPM 31 0.93548 6.77419 10.3226 6.45161 0 7.41935 8.06452 4.83871 20.3226 24.5161 6.5 1.58065 0.3871 0.35484 6.5 0.80645 0.80645 31.6129 0.451613 1.322581
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5 24 0 10.4167 8.33333 4.16667 0 4.16667 5 0.09583 9.16667 22.9167 11.6667 0.83 0.38333 0.14583 9.16667 0.27083 54.1667 0.708333
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト 96 11.1111 44.4444 7.40741 1.85185 0 0.08889 1.2963 0 1.38889 64.8148 3.51852 0.08519 0.13148 6.85185 0.75926 3.333333 3.541667
20 喫煙所（タバコ） ダスト 620 7.17949 30.7692 14.1026 0.84615 8.71795 10.3846 0.53846 0.02308 2.17949 61.5385 0.02949 0.04615 0.80769 0.00487 0.03718 0.44872 0.23077 0.26923 0.075806 0.435484 0.806452
20 喫煙所（タバコ） SPM 280 1 31.1475 24.5902 3.44262 10.9836 13.2787 3.11475 0.39344 5.7377 70.4918 0.06066 0.04426 0.8 0.00541 0.02951 0.44262 0.2623 0.29508 0.018929 0.714286
20 喫煙所（タバコ） PM2.5 310 0.21667 25 23.3333 3 10 11.6667 3.16667 0.31667 5.16667 61.6667 0.07167 0.04333 0.8 0.00433 0.45 0.25 0.31667 0.067742 0.058065 1.032258
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト 1600 3.27273 22.2727 20.9091 5.45455 11.8182 6.81818 7.27273 0.77273 3.04545 63.6364 0.37727 0.03636 0.28182 0.005 0.28182 0.28182 0.22273 0.0475 0.5 0.6875
21 船舶（重油） ダスト 7500 1.46667 2.8 2 3.2 4.53333 28 41.3333 0.21333 65.3333 14.6667 0.77333 0.22667 0.07333 0.01467 0.34667 0.08 2.13333 0.426667 3.6
21 船舶（重油） SPM 10000 0.40667 20.6667 5.93333 3.73333 4.13333 11.3333 32 0.73333 40 34.6667 2.93333 0.2 0.1 0.06267 0.41333 0.12667 15.3333 0.22 0.24
21 船舶（重油） PM2.5 15000 1.8125 22.5 8.75 3.9375 3.5625 9.375 28.75 0.44375 35 40.625 1.625 0.11875 0.0625 0.01625 0.2125 0.06875 10.625 0.1
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト 13000 18.4615 36.1538 13.0769 4.84615 0 6.46154 23.8462 0.92308 31.5385 72.3077 5.38462 0.42308 0.26923 0.16154 0.33846 5.76923 2.153846 0.7 7.307692
22 ボイラー（重油） ダスト 290 0 1 0 0.19655 0 2.06897 12.4138 0 14.4828 1.2069 7.58621 0.26897 0.07931 0.02483 0.2069 0.04138 24.8276 0.344828 4.137931 0.317241
22 ボイラー（重油） SPM 120 0 4.5 0.79167 0 4.25 23.3333 0 27.5 5.33333 18.3333 0.8 0.325 0.24167 1.16667 56.6667 0.133333 0.575
22 ボイラー（重油） PM2.5 120 0.75833 4 1.91667 0 3.75 24.1667 0 28.3333 6.66667 19.1667 0.65833 0.25 0.07083 0.425 63.3333 0.308333 0.608333
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト 150 34.9398 24.0964 0 0.07349 0 0 0.07349 59.0361 2.40964 0.20482 0.15663 0.21687 0.49398 0.21687 5.18072 4.466667 5.466667 5
23 野焼き（稲わら） ダスト 24000 4.82759 20.3448 12.4138 1.34483 12.7586 15.8621 0.37931 0.05172 3.44828 51.7241 0.27586 0.02931 1.10345 0.00159 0.02034 1.72414 0.07241 1.48276 0.018333 0.125 1.833333
23 野焼き（稲わら） SPM 12000 0.23333 25.2381 16.1905 2.61905 12.8571 17.619 1.71429 0.09524 6.66667 57.1429 0.20952 0.0181 1.09524 0.0009 0.01571 2 0.08571 0.95238 0.005667 2.166667
23 野焼き（稲わら） PM2.5 6100 6.81818 21.8182 16.3636 2.18182 13.6364 18.1818 1.63636 0.07727 6.36364 59.0909 0.30909 0.01591 1.09091 2.59091 0.14091 1.04545 1.967213
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト 26000 5.65217 24.7826 20.8696 9.13043 16.087 12.1739 14.7826 2.21739 13.0435 78.2609 2 0.09565 0.95652 0.01435 3.91304 0.13043 1.04348 0.188462 0.1 3.423077
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト 18000 0.26818 24.0909 10.4545 2.40909 9.09091 15.9091 2 0.11818 9.09091 45.4545 0.14545 0.05909 0.54545 0.05 0.33182 0.45455 0.09545 0.90909 0.05 0.188889 0.516667
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM 12000 8.42105 19.4737 15.2632 3.26316 11.0526 19.4737 3.94737 0.27368 12.6316 57.8947 0.52105 0.07368 0.47895 0.01842 0.12105 1.47368 0.16316 1.15789 0.0625 0.075 0.333333
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5 14000 0.84211 23.6842 14.7368 3.10526 10 18.9474 4.47368 0.3 13.6842 52.6316 0.31579 0.04895 0.52632 0.01526 0.11579 0.89474 0.14211 1.21053 0.067143 0.214286
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト 25000 4.23077 28.8462 28.8462 11.9231 11.5385 13.0769 18.8462 2.73077 23.0769 84.6154 1.11538 0.12692 0.46154 0.61538 0.13846 0.69231 1.64 0.64 0.88
25 建設機械（軽油） ダスト 7500 1.18421 5.78947 5.26316 0.89474 0 1.02632 52.6316 10.5263 63.1579 13.1579 0.39474 0.19474 0.09737 0.02316 0.60526 0.14211 0.28947 0.65789 0.109333 4.133333 0.653333
25 建設機械（軽油） SPM 2300 0.18235 26.7647 12.3529 5.29412 0 5 21.7647 50 76.4706 44.1176 2.44118 0.29412 0.12353 1.35294 0.76471 0.41176 0.913043 1.304348
25 建設機械（軽油） PM2.5 2800 0.02214 22.8571 11.0714 3.46429 0 1.78571 17.8571 46.4286 67.8571 35.7143 1.96429 0.1 0.14286 0.5 1.892857 1.571429
26 鉄道（車輪・線路） ダスト 200 0.27727 1.40909 2.40909 1.27273 0 1.27273 1.40909 0.31818 3 5.45455 0.32273 0.14545 0.13636 0.01864 0.5 0.20909 0.81818 1.31818 0.19 0.95 0.2
26 鉄道（車輪・線路） SPM 200 0.23 1.55 2.6 1.05 0 1.3 1.65 0.37 3.3 5.5 0.365 0.125 0.195 0.019 0.445 0.21 0.9 1.4 0.165 1.55 0.9 0.305
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5 95 0.6 4.1 3.3 1.5 0 1.6 2.2 0.28 4.1 9.5 0.74 0.15 0.29 0.023 0.51 0.3 1.4 2.3 0.136842 0.926316 0.894737 0.294737
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト 18 12.069 26.5517 12.7586 6.89655 1.31034 4.48276 6.89655 2.48276 12.4138 58.6207 2.13793 0.22414 0.09655 0.05862 0.68966 0.44828 1.13793 5.86207 1.055556 0.311111 1.222222
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM 18 5.66667 36.6667 10.6667 5 1.4 2.1 3.1 0.6 4.33333 60 1.9 0.16667 0.07333 0.04 0.31667 0.20667 0.56667 5.33333 0.611111 0.138889 1.611111
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5 13 8.84615 42.3077 11.5385 5 0.84615 2.11538 3.84615 0.84615 6.15385 69.2308 2.11538 0.07692 0.025 0.32692 0.10385 0.53846 6.15385 0.392308 0.130769 1.923077
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト 27000 1.6 13 5.66667 1.43333 0.93333 4.66667 56.6667 0.09667 60 22.6667 0.20333 0.24667 0.03667 0.019 0.23333 0.07 0.6 0.17333 0.051852
28 自動車排ガス6（未規制） SPM 23000 1.17391 22.6087 10 2.82609 0.17391 6.95652 73.913 0.18696 82.6087 36.9565 0.39565 0.06087 0.04174 0.00826 0.28261 0.09565 0.6087 0.2087 0.826087
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5 26000 0.66667 27.1429 9.04762 2.28571 0 5.2381 61.9048 0 66.6667 39.0476 0.47619 0.04571 0.03524 0.27143 0.04143 0.66667 0.45714
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト 20000 36.8182 16.3636 4.5 1.18182 0 1.63636 50 1.77273 54.5455 59.0909 0.59091 0.05909 0.20909 0.05455 0.68182 0.395 0.09 0.85

単位（wt%） 単位（wt%）
対象施設 粒径 OC1 OC2 OC3 OC4 レーザー補正 EC1 EC2 EC3 EC OC NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3- SO42- Na Mg Al

29 ボイラー（重油） ダスト 1.2 6.3 0 5.1 0.15 7
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト 0 3.9 3.9 5.7
31 金属溶解炉 ダスト 3.6 0 0
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト 0.0034 0.7 1.9 0 1.3 1.2 0.11 2.6 2.6 2 0.45 1.1 0.66
33 ディーゼル機関（重油） ダスト 0.71 0.77 0.46 1.6 0.002 23 70 0.012 93 3.5 0.1
34 骨材乾燥炉 ダスト 0.009 0.33 0.58 0.85 2.1 0.0083 2.3 0.91 0.018 0.55 0.16 1.4 1.6 9.5
35 ディーゼル機関（重油） ダスト 0.5 3.1 0.42 32 32 63 4 0.15 0.52
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト 0 0 0.58 0.5
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト 0.0011 0.19 0.048 0.11 1.1
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト 0.67 2 1.7 3.5 0.62 0.1 4.2 4.4 2.7 1.5
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト 0.0066 0.0012 0.0022 0.018 0.2 0.041 0.013 1.3 3.7 1.8 0.34
40 金属溶解炉（重油） ダスト 0.36 0 0.79 0.48 0.15 4 2.8
41 金属溶解炉（重油） ダスト 0.94 2.6 3.3 0.0056 4.9 0.29 0.44 0.81 3.6 3.8
42 火山灰 TSP 0 0.0099 0.062 0.03 0.055 0.041 0.014 9.4E-05 0.055 0.1 0.037 0.01 0.015 0.19 0.018 0.0033 0.63 2.2 1.5 7
43 自動車排ガス8 ダスト 14 8 2.2 0 0 10 23 33 24 2.4 0.35 13 4.2
44 自動車排ガス9 ダスト 1.8 2.9 2.3 0.64 0 3.6 58 0.54 62 7.8 0.3 0.052 0.24 0.11 1.3 0.58
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発生源調査結果一覧

対象施設 粒径
17 ボイラー（木くず） ダスト
17 ボイラー（木くず） SPM
17 ボイラー（木くず） PM2.5
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト
18 ボイラー（都市ガス） ダスト
18 ボイラー（都市ガス） SPM
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
19 ガス機関（都市ガス） ダスト
19 ガス機関（都市ガス） SPM
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト
20 喫煙所（タバコ） ダスト
20 喫煙所（タバコ） SPM
20 喫煙所（タバコ） PM2.5
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト
21 船舶（重油） ダスト
21 船舶（重油） SPM
21 船舶（重油） PM2.5
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト
22 ボイラー（重油） ダスト
22 ボイラー（重油） SPM
22 ボイラー（重油） PM2.5
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
23 野焼き（稲わら） ダスト
23 野焼き（稲わら） SPM
23 野焼き（稲わら） PM2.5
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト
25 建設機械（軽油） ダスト
25 建設機械（軽油） SPM
25 建設機械（軽油） PM2.5
26 鉄道（車輪・線路） ダスト
26 鉄道（車輪・線路） SPM
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト
28 自動車排ガス6（未規制） SPM
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト

対象施設 粒径
29 ボイラー（重油） ダスト
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト
31 金属溶解炉 ダスト
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
33 ディーゼル機関（重油） ダスト
34 骨材乾燥炉 ダスト
35 ディーゼル機関（重油） ダスト
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト
40 金属溶解炉（重油） ダスト
41 金属溶解炉（重油） ダスト
42 火山灰 TSP
43 自動車排ガス8 ダスト
44 自動車排ガス9 ダスト

K(S) Ca(S) Sc(L) Ti(S) V(S) Cr(L) Mn(S) Fe(L) Co(L) Ni(L) Cu(S) Zn(L) As(L) Se(L) Br(L) Rb(L) Sr(L) Mo(L) Ag(L) Cd(L) Sb(L) Cs(L)
8.636364 2.045455 0.109091 0.04 0.954545 0.001545 0.336364 0.086364 0.011364 0.002364
6.842105 2.263158 0.011579 0.024737 0.221053 0.342105 0.084211 0.013158 0.002474
9.6875 0.029688 0.023438 0.28125 0.084375 0.002656

8.823529 0.005647 0.008235 0.001294 0.288235 0.076471 0.002176
33 0.014 0.293333 0.306667 2.233333 0.006333 0.13

25.65217 0.321739 3.956522 0.009565 0.565217
33.84615 0.05 0.692308
328.7671 0.031507 0.116438 1.643836
4.516129 1.354839 0.1 14.51613 0.183871 0.83871

0.177419 0.027419 7.096774 0.154839 1.322581
0.083333 0.0625 3.75 0.116667 0.395833

0.094792 0.017708
1.032258 0.045161 0.005 0.370968 0.000823 0.01371 0.005484 0.000532
2.178571 0.228571 0.007857 1 0.002643 0.003393 0.000607

0.009677 1.483871 0.003194 0.000645
2.25 0.00025 0.00175 0.005625 0.000556

2.133333 0.082667 1.146667 0.109333 3.866667 0.014667 0.146667
1.1 0.92 0.042 0.067 0.011 0.12

0.031333 0.016667 0.133333
0.037692
0.023448 0.041379 0.021724 2.448276 0.044828 0.005862 0.003103
0.026667 0.208333 0.02 4.583333 0.04 0.133333 0.0045
0.0325 0.033333 0.026667 3.5 0.044167 0.00475
0.02 0.153333

1.5 0.002 0.00625 0.002917 0.020833
1.583333 0.001583 0.009167 0.003167 0.020833
1.967213 0.01623 0.002951 0.019672

0.05 0.002423 0.010769
0.777778 4.67E-05 0.000483 0.008333 0.006667 0.283333 0.052778 0.026667

0.003083 0.06 0.0325
0.024286 0.003357 0.045714 0.033571

0.0044 0.018 0.152 0.0116
4.533333 0.000123 0.061333 0.02 0.706667 0.105333 0.000467

0.036087 0.121739
0.004643 0.016429 0.071429 0.15

0.8 0.000135 0.5 0.0075 0.05 2 55 0.00345 0.7 0.265 0.0023 0.00285 0.08
0.75 0.00013 0.55 0.007 0.055 1.95 55 0.00335 0.65 0.29 0.0021 0.00245 0.085

0.526316 0.000137 0.557895 0.011579 0.049474 1.578947 50.52632 0.003158 0.557895 0.263158 0.002737 0.004421 0.102105
0.021667

0.003056 0.025556 0.004556
0.004692 0.023846 0.004385

0.096296 0.059259
0.012174 0.956522 0.182609 4 0.012174 0.000739

0.157692 0.807692 0.002538 0.053846
0.075

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Mo Cd Sb
3.6 0.27 5.2 0.013 2.8 0.1 0.0041 0.053

0.0057 0.0044 0.17
0.0053 0.0015 0.05 0.0012

1.7 23 0.0025 0.03 1.4 0.0011 0.014 0.67 0.0017 0.018 0.0011 0.071
0.056 0.0094 0.13 0.0001

2.8 6.6 0.013 0.13 5.9 0.0026 0.004 0.016 0.0019 0.017 0.00018
1.3 0.056 0.00061 0.0083 0.28 0.00041

0.0039 5.7 0.42 0.003 0.019
0.2 0.41 0.0049 0.04 0.048 0.31 0.003 0.1 0.0036 0.068 0.000065 0.0015 0.00005 0.000046

16 0.0013 0.0011 0.014 3.6 0.00074 0.0083 0.054
0.54 21 0.014 0.026 0.038 1.6 0.0053 0.022 0.62 11 0.0098 0.031 1.2 0.0014 0.0049
2.7 0.0037 0.42 0.77 0.021 0.0028 0.017
2.3 0.0067 0.13 0.52 0.0019 0.14 0.046
1 4.2 0.0027 0.45 0.017 0.0053 0.078 4.4 0.0021 0.0032 0.005 0.0076 0.00093 0.0002 0.0031 0.017 0.0003 0.000023 0.000038

0.16 0.038 1.8 0.0027 0.091 0.049 1.8 0.058
0.0063 0.0079 0.31 0.00056 0.0086 0.16 0.042
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対象施設 粒径
17 ボイラー（木くず） ダスト
17 ボイラー（木くず） SPM
17 ボイラー（木くず） PM2.5
17 ボイラー（木くず） 凝縮性ダスト
18 ボイラー（都市ガス） ダスト
18 ボイラー（都市ガス） SPM
18 ボイラー（都市ガス） PM2.5
18 ボイラー（都市ガス） 凝縮性ダスト
19 ガス機関（都市ガス） ダスト
19 ガス機関（都市ガス） SPM
19 ガス機関（都市ガス） PM2.5
19 ガス機関（都市ガス） 凝縮性ダスト
20 喫煙所（タバコ） ダスト
20 喫煙所（タバコ） SPM
20 喫煙所（タバコ） PM2.5
20 喫煙所（タバコ） 凝縮性ダスト
21 船舶（重油） ダスト
21 船舶（重油） SPM
21 船舶（重油） PM2.5
21 船舶（重油） 凝縮性ダスト
22 ボイラー（重油） ダスト
22 ボイラー（重油） SPM
22 ボイラー（重油） PM2.5
22 ボイラー（重油） 凝縮性ダスト
23 野焼き（稲わら） ダスト
23 野焼き（稲わら） SPM
23 野焼き（稲わら） PM2.5
23 野焼き（稲わら） 凝縮性ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） ダスト
24 野焼き（雑草・剪定枝） SPM
24 野焼き（雑草・剪定枝） PM2.5
24 野焼き（雑草・剪定枝） 凝縮性ダスト
25 建設機械（軽油） ダスト
25 建設機械（軽油） SPM
25 建設機械（軽油） PM2.5
26 鉄道（車輪・線路） ダスト
26 鉄道（車輪・線路） SPM
26 鉄道（車輪・線路） PM2.5
27 石油ファンヒーター（灯油） ダスト
27 石油ファンヒーター（灯油） SPM
27 石油ファンヒーター（灯油） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） ダスト
28 自動車排ガス6（未規制） SPM
28 自動車排ガス6（未規制） PM2.5
28 自動車排ガス6（未規制） 凝縮性ダスト

対象施設 粒径
29 ボイラー（重油） ダスト
30 ボイラー（重油＋ガス） ダスト
31 金属溶解炉 ダスト
32 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
33 ディーゼル機関（重油） ダスト
34 骨材乾燥炉 ダスト
35 ディーゼル機関（重油） ダスト
36 廃棄物焼却炉（木くず） ダスト
37 骨材乾燥炉（重油） ダスト
38 廃棄物焼却炉（廃プラ、木材等ダスト
39 金属加熱炉（液体燃料） ダスト
40 金属溶解炉（重油） ダスト
41 金属溶解炉（重油） ダスト
42 火山灰 TSP
43 自動車排ガス8 ダスト
44 自動車排ガス9 ダスト

単位（wt%）
Ba(L) La(L) Ce(L) Sm(L) Eu(L) Au(L) K(L) Ni(S) In(S) I(S) Hf(L) Ta(L) W(L) Th(L) total other

7.272727 102 -2
6.842105 112 -12
6.71875 103 -3
5.882353 116 -16

97 3
150 -50
128 -28
444 -344

0.00229 0.032258 77 23
0.001677 0.023226 104 -4
0.001333 0.015833 114 -14

85 15
0.005 0.010645 1.096774 69 31

0.006786 0.013214 0.75 83 17
0.005806 0.01 1 72 28
0.00275 0.009375 72 28

95 5
97 3
89 11
126 -26

0.000621 56 44
116 -16
123 -23
83 17

1.166667 0.005833 65 35
1.083333 73 27
1.04918 76 24

103 -3
0.008333 59 41
0.0125 75 25

0.008571 70 30
114 -14

0.000044 89 11
128 -28
110 -10

0.48 0.00022 0.195 0.001 73 27
0.48 0.00023 0.135 0.0009 75 25

0.610526 0.000474 76 24
84 16
75 25

0.000315 87 13
0.011481 84 16

127 -27
0.000692 109 -9

117 -17
単位（wt%）

Ba La Ce Sm In total other
24 76
10 90
0 100

0.000081 36 64
97 3

0.067 0.0031 0.0068 0.0006 7.8E-06 32 68
69 31

0.012 7 93
0.0015 6E-07 3 97

0.00056 32 68
0.42 0.0021 0.0012 0.0001 0.00091 44 56

0.0018 0.00017 12 88
0.00031 17 83

0.025 0.00073 0.0021 0.00026 0.000009 22 78
0.52 0.00093 0.0027 81 19

0.059 0.00019 0.0025 73 27
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